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Verordnung uber den Schutz vor Schaden durch
Rontgenstrahlen (Rontgenverordnung - RoV)
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Ausfertigungsdatum: 08.01.1987
Vollzitat:

"Rontgenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBI. | S. 604), die durch Artikel 2
der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBI. | S. 2000) geandert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 30. 4.2003 | 604;
geandert durch Art. 2 V v. 4.10.2011 1 2000

Die Verordnung zur Anderung der Réntgenverordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 96/29/EURATOM des
Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen flir den Schutz der Gesundheit der
Arbeitskrafte und der Bevodlkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen (ABI. EG Nr. L 159 S. 1)
und der Richtlinie 97/43/EURATOM des Rates vom 30. Juni 1997 (iber den Gesundheitsschutz von Personen gegen
die Gefahren ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposition und zur Aufhebung der Richtlinie 84/466/
EURATOM (ABI. EG Nr. L 180 S. 22).

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1988 +++)
(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der
EARL 29/96 (CELEX Nr: 396L0029)
EARL 43/97 (CELEX Nr: 397L0043) vgl. V v. 18.6.2002 I 1869 +++)
(+++ MaRgaben aufgrund EinigVtr Anlage I Kap. VIII B III Nr. 13 nicht mehr
anzuwenden gem. Art. 109 Nr. 3 Buchst. b DBuchst. 11
G v. 8.12.2010 I 1864 mWv 15.12.2010 +++)
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Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fur Rontgeneinrichtungen und Stdrstrahler, in denen Rontgenstrahlung mit einer
Grenzenergie von mindestens funf Kiloelektronvolt durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden kann und bei
denen die Beschleunigung der Elektronen auf eine Energie von einem Megaelektronvolt begrenzt ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen:
Technische Durchfihrung und

a) Befundung einer Rdntgenuntersuchung oder
b) Uberpriifung und Beurteilung des Ergebnisses einer Réntgenbehandlung,
nachdem eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 eine rechtfertigende Indikation gestellt hat.

2. Basisbild:
Analoges oder digitales Ausgangsbild, welches Grundlage fiir eine Bearbeitung, Ubertragung,
Speicherung oder Darstellung ist.

2a. Basisschutzgerat:
Rontgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nummer 6 entspricht.

3. Betrieb einer Rontgeneinrichtung:
Eigenverantwortliches Verwenden oder Bereithalten einer Rontgeneinrichtung zur Erzeugung von
Réntgenstrahlung. Zum Betrieb gehdrt nicht die Erzeugung von Réntgenstrahlung im Zusammenhang
mit der geschaftsmaRigen Prifung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung der Réntgeneinrichtung.
Réntgeneinrichtungen werden ferner nicht betrieben, soweit sie im Bereich der Bundeswehr oder
des Zivilschutzes ausschlieBlich flr den Einsatzfall gepruft, erprobt, gewartet, instand gesetzt oder
bereitgehalten werden. Die Satze 1 bis 3 gelten flr Stérstrahler entsprechend.

4, Betriebsbedingungen, maximale:
Kombination der technischen Einstellparameter, die unter normalen Betriebsbedingungen bei
Rontgenstrahlern nach Anlage 2 Nr. 1.1, Réntgeneinrichtungen nach Anlage 2 Nummer 2 bis 4 und 6 und
Stérstrahlern nach Anlage 2 Nr. 5 zur héchsten Ortsdosisleistung und bei Rontgenstrahlern nach Anlage
1 und Anlage 2 Nr. 1.2 zur héchsten mittleren Ortsdosisleistung flihren. Hierzu gehéren die Spannung fur
die Beschleunigung von Elektronen, der Rontgenrohrenstrom und gegebenenfalls weitere Parameter wie
Einschaltzeit oder Elektrodenabstand.

5. Bildqualitat,

a) diagnostische:
Darstellung der diagnostisch wichtigen Bildmerkmale, Details und kritischen Strukturen nach dem
Stand der Technik und der Heilkunde oder Zahnheilkunde,

b) physikalische:
Verhaltnis zwischen den Strukturen eines Prufkérpers und den KenngréRen ihrer Abbildung.

6. Dosis:

a) Aquivalentdosis:
Produkt aus Energiedosis (absorbierte Dosis) im ICRU-Weichteilgewebe und dem Qualitatsfaktor Q
des Berichts Nr. 51 der International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU report
51, ICRU Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite 800, Bethesda, Maryland 20814, U.S.A.). Beim
Vorliegen mehrerer Strahlungsarten und -energien ist die gesamte Aquivalentdosis die Summe ihrer
ermittelten Einzelbeitrage. Die Einheit der Aquivalentdosis ist das Sievert (Sv).

b) Effektive Dosis:
Summe der gewichteten Organdosen in den in Anlage 3 angegebenen Geweben oder Organen des
Kbrpers durch auBere Strahlenexposition. Die Einheit der effektiven Dosis ist das Sievert (Sv).

c) Koérperdosis:
Sammelbegriff fir Organdosis und effektive Dosis.

d) Organdosis:
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Produkt aus der mittleren Energiedosis in einem Organ, Gewebe oder Kérperteil und dem Strahlungs-
Wichtungsfaktor W(tief)R. Fur Rdntgen- und Elektronenstrahlung hat der Strahlungs-Wichtungsfaktor
den Wert 1. Die Einheit der Organdosis ist das Sievert (Sv).

Soweit in den §§ 31, 31a, 31c¢, 32 und 35 Werte oder Grenzwerte flir die Organdosis der Haut
festgelegt sind, beziehen sie sich auf die lokale Hautdosis. Die lokale Hautdosis ist das Produkt

der gemittelten Energiedosis der Haut in 0,07 Millimeter Gewebetiefe und dem Strahlungs-
Wichtungsfaktor. Die Mittelungsflache betragt 1 Quadratzentimeter, unabhangig von der exponierten
Hautflache.

e) Ortsdosis:
Aquivalentdosis, gemessen an einem bestimmten Ort. MessgroRen fiir die Ortsdosimetrie sind
die Umgebungs-Aquivalentdosis H*(10) und die Richtungs-Aquivalentdosis H'(0,07, Omega). Die
Umgebungs-Aquivalentdosis H*(10) am interessierenden Punkt im tatséchlichen Strahlungsfeld
ist die Aquivalentdosis, die im zugehérigen ausgerichteten und aufgeweiteten Strahlungsfeld in
10 Millimeter Tiefe in der ICRU-Kugel auf dem der Einfallsrichtung der Strahlung entgegengesetzt
orientierten Radius erzeugt wiirde. Die Richtungs-Aquivalentdosis H'(0,07, Omega) am
interessierenden Punkt im tatsachlichen Strahlungsfeld ist die Aquivalentdosis, die im zugehérigen
aufgeweiteten Strahlungsfeld in 0,07 Millimeter Tiefe auf einem in festgelegter Richtung Omega
orientierten Radius der ICRU-Kugel erzeugt wirde. Dabei ist

aa) ein aufgeweitetes Strahlungsfeld ein idealisiertes Strahlungsfeld, in dem die
Teilchenflussdichte und die Energie- und Richtungsverteilung der Strahlung an allen Punkten
eines ausreichend groBen Volumens die gleichen Werte aufweist wie das tatsachliche
Strahlungsfeld am interessierenden Punkt,

bb) ein aufgeweitetes und ausgerichtetes Feld ein idealisiertes Strahlungsfeld, das aufgeweitet und
in dem die Strahlung zusatzlich in eine Richtung ausgerichtet ist,

cc) die ICRU-Kugel ein kugelférmiges Phantom von 30 Zentimeter Durchmesser aus ICRU-
Weichteilgewebe (gewebedquivalentes Material der Dichte 1 g/cm3, Zusammensetzung: 76,2%
Sauerstoff, 11,1% Kohlenstoff, 10,1% Wasserstoff, 2,6% Stickstoff).

Die Einheit der Ortsdosis ist das Sievert (Sv).

f)  Ortsdosisleistung:
In einem bestimmten Zeitintervall erzeugte Ortsdosis, dividiert durch die Lange des Zeitintervalls.

g) Personendosis:
Aquivalentdosis, gemessen an der fir die Strahlenexposition reprasentativen Stelle der
Kbrperoberflache. MessgroRen fur die Personendosimetrie sind die Tiefen-Personendosis H(tief)p(10)
und die Oberflachen-Personendosis H(tief)p(0,07). Die Tiefen-Personendosis H(tief)p(10) ist die
Aquivalentdosis in 10 Millimeter Tiefe im Kérper an der Tragestelle des Personendosimeters. Die
Oberflachen-Personendosis H(tief)p(0,07) ist die Aquivalentdosis in 0,07 Millimeter Tiefe im Kérper an
der Tragestelle des Personendosimeters. Die Einheit der Personendosis ist das Sievert (Sv).

Durchflhrung, technische:

Einstellen der technischen Parameter an der Réntgeneinrichtung, Lagern des Patienten oder des Tieres
unter Beachtung der Einstelltechnik, Zentrieren und Begrenzen des Nutzstrahls, Durchfihren von
StrahlenschutzmaBnahmen und Ausldsen der Strahlung.

Forschung, medizinische:

Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen, soweit sie der Fortentwicklung der Heilkunde,
Zahnheilkunde oder der medizinischen Wissenschaft und nicht in erster Linie der Untersuchung oder
Behandlung des einzelnen Patienten dient.

Hochschutzgerat:
Rontgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 2 entspricht.

Indikation, rechtfertigende:
Entscheidung eines Arztes oder Zahnarztes mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz, dass und
in welcher Weise Réntgenstrahlung am Menschen in der Heilkunde oder Zahnheilkunde angewendet wird.

Medizinphysik-Experte:

In medizinischer Physik besonders ausgebildeter Diplom-Physiker mit der erforderlichen Fachkunde
im Strahlenschutz oder eine inhaltlich gleichwertig ausgebildete sonstige Person mit Hochschul- oder
Fachhochschulabschluss und mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz.

Person, helfende:
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Eine einwilligungsfahige oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters handelnde Person, die
auBerhalb ihrer beruflichen Tatigkeit freiwillig Personen unterstitzt oder betreut, an denen in Austbung
der Heilkunde oder der Zahnheilkunde oder im Rahmen der medizinischen Forschung oder zugelassener
Rdéntgenreihenuntersuchungen Rontgenstrahlung angewendet wird.

Proband, gesunder:

Person, an der zum Zweck der medizinischen Forschung Réntgenstrahlung angewendet wird und bei der
in Bezug auf ein Forschungsvorhaben, das nach § 28a genehmigungsbedurftig ist, keine Krankheit, deren
Erforschung Gegenstand des Vorhabens ist, oder kein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt.

Referenzwerte, diagnostische:

Dosiswerte fur typische Untersuchungen mit Réntgenstrahlung, bezogen auf Standardphantome
oder auf Patientengruppen mit StandardmaRen, mit fur die jeweilige Untersuchungsart geeigneten
Rontgeneinrichtungen und Untersuchungsverfahren.

Réntgeneinrichtung:

Einrichtung, die zum Zweck der Erzeugung von Rontgenstrahlung betrieben wird einschlieflich
Anwendungsgerate, Zusatzgerate und Zubehdr, der erforderlichen Software sowie Vorrichtungen zur
medizinischen Befundung.

Rontgenpass:

Von der untersuchten Person freiwillig gefiihrtes Dokument, das Angaben Uber den Zeitpunkt einer
Réntgenuntersuchung, die untersuchte Kérperregion, die Art der Untersuchung und den untersuchenden
Arzt enthalt.

Rontgenstrahler:
Bestandteil einer Rdntgeneinrichtung, bestehend aus Réntgenréhre und Réhrenschutzgehause, bei einem
Einkesselgerat auch dem Hochspannungserzeuger.

Schulréntgeneinrichtung:
Réntgeneinrichtung zum Betrieb im Zusammenhang mit dem Unterricht in Schulen, die den Vorschriften
der Anlage 2 Nr. 4 entspricht.

Stérstrahler:

Gerate oder Vorrichtungen, in denen ausschlieflich Elektronen beschleunigt werden und die
Rdéntgenstrahlung erzeugen, ohne dass sie zu diesem Zweck betrieben werden. Als Stérstrahler gelten
auch Elektronenmikroskope, bei denen die erzeugte Rontgenstrahlung durch Detektoren ausgewertet
wird.

Strahlenexposition:

Einwirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Kérper. Ganzkdrperexposition ist die Einwirkung
ionisierender Strahlung auf den ganzen Kérper, Teilkdrperexposition ist die Einwirkung ionisierender
Strahlung auf einzelne Organe, Gewebe oder Kérperteile.

Strahlenexposition, berufliche:
Die Strahlenexposition einer Person, die

a) zum AusUbenden einer Tatigkeit nach dieser Verordnung in einem Beschaftigungs- oder
Ausbildungsverhaltnis steht oder diese Tatigkeit selbst ausubt,

b) eine Aufgabe nach § 19 oder § 20 des Atomgesetzes wahrnimmt,
c)
im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Verordnung Réntgeneinrichtungen oder Stérstrahler
pruft, erprobt, wartet oder instand setzt oder

d) im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung im Zusammenhang mit dem Betrieb einer
fremden Réntgeneinrichtung oder eines fremden Stdrstrahlers beschaftigt ist oder Aufgaben selbst
wahrnimmt.

Eine nicht mit der Berufsausiibung zusammenhangende Strahlenexposition bleibt dabei unbericksichtigt.
Strahlenexposition, medizinische:

a) Exposition einer Person im Rahmen ihrer Untersuchung oder Behandlung mit Rdntgenstrahlung in der
Heilkunde oder Zahnheilkunde (Patient),

b) Exposition einer Person, an der mit ihrer Einwilligung oder mit Einwilligung ihres gesetzlichen
Vertreters Rontgenstrahlung in der medizinischen Forschung angewendet wird (Proband),
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c) Exposition einer Person im Rahmen ihrer Untersuchung mit Rontgenstrahlung nach Vorschriften des
allgemeinen Arbeitsschutzes,

d) Exposition einer Person im Rahmen einer Reihenuntersuchung mit Rontgenstrahlung zur
Friherkennung von Krankheiten.

22. Strahlenschutzbereiche:
Uberwachungsbereich oder Kontrollbereich.

23. Tatigkeiten:
Der Betrieb, die Prufung, Erprobung, Wartung oder Instandsetzung von Réntgeneinrichtungen oder
Stérstrahlern.

24. Teleradiologie:
Untersuchung eines Menschen mit Rontgenstrahlung unter der Verantwortung eines Arztes nach § 24
Abs. 1 Nr. 1, der sich nicht am Ort der technischen Durchfiihrung befindet und der mit Hilfe elektronischer
Datenibertragung und Telekommunikation insbesondere zur rechtfertigenden Indikation und Befundung
unmittelbar mit den Personen am Ort der technischen Durchflihrung in Verbindung steht.

24a. Tierbegleitperson:
Eine einwilligungsfahige Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die auerhalb ihrer beruflichen
Tatigkeit freiwillig ein Tier begleitet, an dem in Austbung der Tierheilkunde Réntgenstrahlung
angewendet wird.

25. Vollschutzgerat:
Rdntgeneinrichtung, die den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 3 entspricht.

26. Vorsorge, arbeitsmedizinische:
Arztliche Untersuchung, gesundheitliche Beurteilung und Beratung beruflich strahlenexponierter
Personen durch einen Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1.

Abschnitt 1a
Strahlenschutzgrundsatze

§ 2a Rechtfertigung

(1) Neue Arten von Tatigkeiten, mit denen Strahlenexpositionen von Mensch und Umwelt verbunden sein kénnen,
mussen unter Abwagung ihres wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Nutzens gegenuber der méglicherweise
von ihnen ausgehenden gesundheitlichen Beeintrachtigung gerechtfertigt sein. Die Rechtfertigung bestehender
Arten von Tatigkeiten kann Uberprift werden, sobald wesentliche neue Erkenntnisse Gber den Nutzen oder die
Auswirkungen der Tatigkeit vorliegen.

(2) Medizinische Strahlenexpositionen im Rahmen der Heilkunde, Zahnheilkunde oder der medizinischen
Forschung mussen einen hinreichenden Nutzen erbringen, wobei ihr Gesamtpotenzial an diagnostischem oder
therapeutischem Nutzen einschlieBlich des unmittelbaren gesundheitlichen Nutzens fur den Einzelnen und
des Nutzens fur die Gesellschaft abzuwagen ist gegeniber der von der Strahlenexposition méglicherweise
verursachten Schadigung des Einzelnen.

(3) Die in Anlage 5 genannten Tatigkeitsarten sind nicht gerechtfertigt.
§ 2b Dosisbhegrenzung

Wer eine Tatigkeit nach dieser Verordnung plant, auslbt oder austben I3sst, ist verpflichtet, daflr zu sorgen,
dass die Dosisgrenzwerte dieser Verordnung nicht Uberschritten werden.

§ 2c Vermeidung unnétiger Strahlenexposition und Dosisreduzierung

(1) Wer eine Tatigkeit nach dieser Verordnung plant, austibt oder austben lasst, ist verpflichtet, jede unnétige
Strahlenexposition von Mensch und Umwelt zu vermeiden.

(2) Wer eine Tatigkeit nach dieser Verordnung plant, ausibt oder ausliben |asst, ist verpflichtet, jede
Strahlenexposition von Mensch und Umwelt unter Beachtung des Standes der Technik und unter
Beriucksichtigung aller Umstande des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie mdglich zu halten.
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Abschnitt 2
Uberwachungsvorschriften

Unterabschnitt 1
Betrieb von Rontgeneinrichtungen und Storstrahlern

§ 3 Genehmigungsbediirftiger Betrieb von Rontgeneinrichtungen
(1) Wer eine Rontgeneinrichtung betreibt oder deren Betrieb wesentlich verandert, bedarf der Genehmigung.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlassigkeit

a) des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder, bei juristischen Personen oder nicht
rechtsfahigen Personenvereinigungen, der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur
Vertretung oder Geschaftsfihrung Berechtigten oder

b) eines Strahlenschutzbeauftragten
ergeben,

2. die fur den sicheren Betrieb der Réntgeneinrichtung notwendige Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten
vorhanden ist und ihnen die fur die Erfillung ihrer Aufgaben erforderlichen Befugnisse eingeraumt sind,

3. jeder Strahlenschutzbeauftragte oder, falls ein Strahlenschutzbeauftragter nicht notwendig ist, eine derin
Nummer 1 Buchstabe a genannten Personen die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzt,

4. gewahrleistet ist, dass die beim Betrieb der Réntgeneinrichtung sonst tatigen Personen die notwendigen
Kenntnisse Uber die mégliche Strahlengefahrdung und die anzuwendenden Schutzmalnahmen besitzen,

5. gewahrleistet ist, dass beim Betrieb der Réntgeneinrichtung die Ausristungen vorhanden und die
MaBnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik erforderlich sind, damit die Schutzvorschriften
eingehalten werden,

6. keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das fur die sichere Ausfiihrung des
Betriebes notwendige Personal nicht vorhanden ist,

§ 2a Abs. 3 dem beabsichtigten Betrieb nicht entgegensteht und
8. dem Betrieb sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

(3) Fur eine Genehmigung zum Betrieb einer Réntgeneinrichtung zur Anwendung von Rontgenstrahlung am
Menschen mussen zusatzlich zu Absatz 2 folgende Voraussetzungen erfullt sein:

1. Der Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte ist als Arzt oder Zahnarzt approbiert
oder ihm ist die vorubergehende Auslibung des arztlichen oder zahnarztlichen Berufs erlaubt;

2. esist gewahrleistet, dass

a) bei der vorgesehenen Art der Untersuchung die erforderliche Bildqualitat mit einer méglichst geringen
Strahlenexposition erreicht wird; dabei sind flr die Prifung, ob dieses Produkt fur die vorgesehene
Anwendung geeignet ist, die Angaben zur Zweckbestimmung des Medizinproduktes oder des Zubehérs
im Sinne des Medizinproduktegesetzes zu beachten,

b) soweit es sich nicht um eine Rdntgeneinrichtung handelt, die vor dem 1. Juli 2002 erstmalig in Betrieb
genommen worden ist, Vorrichtungen zur Anzeige der Strahlenexposition des Patienten vorhanden sind
oder, falls dies nach dem Stand der Technik nicht mdglich ist, die Strahlenexposition des Patienten auf
andere Weise unmittelbar ermittelt werden kann,

c) soweit es die Art der Behandlung von Menschen erfordert, ein Medizinphysik-Experte bei der
Bestrahlungsplanung mitwirkt und wahrend der Durchfihrung der Behandlung verfugbar ist und

d) soweit es die Art der Untersuchung erfordert, bei der Untersuchung von Menschen ein Medizinphysik-
Experte zur Beratung in Fragen der Optimierung, insbesondere Patientendosimetrie und
Qualitatssicherung einschlieBlich Qualitatskontrolle, und erforderlichenfalls zur Beratung in weiteren
Fragen des Strahlenschutzes bei medizinischen Expositionen hinzugezogen werden kann.
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(4) FUr eine Genehmigung zum Betrieb einer Rontgeneinrichtung zur Teleradiologie miissen zusatzlich zu den
Absatzen 2 und 3 folgende Voraussetzungen erfiillt sein:
Es ist gewahrleistet, dass

1.

eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1, die sich nicht am Ort der technischen Durchflihrung der Untersuchung
befindet, nach eingehender Beratung mit dem Arzt nach Nummer 3 die rechtfertigende Indikation nach § 23
Abs. 1 fur die Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen stellt, die Untersuchungsergebnisse befundet
und die arztliche Verantwortung fir die Anwendung der Réntgenstrahlung tragt,

die technische Durchflihrung durch eine Person nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 erfolgt,

am Ort der technischen Durchfihrung ein Arzt mit den erforderlichen Kenntnissen im Strahlenschutz
vorhanden ist, der insbesondere die zur Feststellung der rechtfertigenden Indikation erforderlichen Angaben
ermittelt und an die Person nach Nummer 1 weiterleitet sowie den Patienten aufklart,

die Person nach Nummer 1 mittels Telekommunikation unmittelbar mit den Personen nach den Nummern 2
und 3 in Verbindung steht,

die elektronische Datenubertragung und die Bildwiedergabeeinrichtung am Ort der Befundung dem Stand
der Technik entsprechen und eine Beeintrachtigung der diagnostischen Aussagekraft der Ubermittelten
Daten und Bilder nicht eintritt und

die Person nach Nummer 1 oder in begrindeten Fallen eine andere Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 innerhalb
eines fur eine Notfallversorgung erforderlichen Zeitraumes am Ort der technischen Durchfuhrung eintreffen
kann.

Die Genehmigung zum Betrieb einer Réntgeneinrichtung zur Teleradiologie ist auf den Nacht-, Wochenend-
und Feiertagsdienst zu beschranken. Sie kann Uber den Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst hinaus
erteilt werden, wenn zusatzlich zu den Voraussetzungen nach Satz 1 ein Bedurfnis im Hinblick auf die
Patientenversorgung besteht. Eine Genehmigung nach Satz 3 ist auf Iangstens drei Jahre zu befristen.

(4a) Fur eine Genehmigung zum Betrieb einer Rontgeneinrichtung zur Untersuchung von Menschen im Rahmen
freiwilliger Rdntgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 Satz 2 muss zusatzlich zu den Absatzen 2 und 3

1.

der Antragsteller oder der von ihm bestellte Strahlenschutzbeauftragte die fur den Betrieb einer
Rdéntgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen im Rahmen freiwilliger
Rdntgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 Satz 2 erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
besitzen,

jede Person nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, die Rdntgenstrahlung im Rahmen freiwilliger
Rontgenreihenuntersuchungen anwendet, die hierflr erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

jede Person nach § 24 Absatz 2, die eine Untersuchung im Rahmen freiwilliger
Rontgenreihenuntersuchungen technisch durchfiihrt, die hierfiir erforderliche Fachkunde oder die hierflr
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen und

gewahrleistet sein, dass

a) eine Person nach § 24 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 die Untersuchung technisch durchfihrt,
sofern am Untersuchungsort keine Person nach § 24 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 mit der fir die
Untersuchung erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz anwesend ist,

b) abweichend von Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b die Rontgeneinrichtung in jedem Fall eine Vorrichtung
zur Anzeige der Strahlenexposition aufweist,

¢) die Ausristungen vorhanden und die MaBnahmen getroffen sind, die nach dem Stand der Technik
erforderlich sind, damit die Anforderungen an den Betrieb der Rontgeneinrichtung im Rahmen
freiwilliger Rontgenreihenuntersuchungen erfullt sind, und

d) bei Rontgeneinrichtungen mit digitalem Bildempfanger alle Befundungseinrichtungen den
besonderen Anforderungen der vorgesehenen Untersuchungsart gentigen und die von der jeweiligen
Rdéntgeneinrichtung ausgegebenen Befundbilder mit denen der anderen Réntgeneinrichtungen
Ubereinstimmen.

Eine Genehmigung nach Satz 1 ist auf langstens funf Jahre zu befristen.

(5) FUr eine Genehmigung zum Betrieb einer Rontgeneinrichtung zur Anwendung von Rdntgenstrahlung in
der Tierheilkunde muss zusatzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 2 der Antragsteller oder der von ihm
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bestellte Strahlenschutzbeauftragte als Tierarzt, Arzt oder Zahnarzt oder approbiert oder zur voribergehenden
Ausibung des tierarztlichen, arztlichen oder zahnarztlichen Berufs berechtigt sein.

(6) Die Anforderungen an die Beschaffenheit von Réntgeneinrichtungen, die Medizinprodukte oder Zubehor
im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind, richten sich nach den jeweils geltenden Anforderungen des
Medizinproduktegesetzes.

(7) Dem Genehmigungsantrag sind die zur Prifung erforderlichen Unterlagen beizufigen, insbesondere

1. erlduternde Plane, Zeichnungen und Beschreibungen,

2. die Bescheinigung nach § 18a Abs. 1 Satz 3,

3. Angaben, die es ermdglichen zu prifen, ob Absatz 2 Nr. 5 eingehalten wird und

4. im Zusammenhang mit

a) der Anwendung am Menschen Angaben, die es ermdglichen zu priifen, ob die Voraussetzungen des
Absatzes 3,

b) dem teleradiologischen Einsatz Angaben, die es ermdglichen zu priifen, ob die Voraussetzungen des
Absatzes 4 oder

¢) der Anwendung am Tier Angaben, die es ermdglichen zu prifen, ob die Voraussetzungen des Absatzes 5
erfillt sind.

(8) Wer den Betrieb einer Rontgeneinrichtung beendet, hat dies den zustandigen Stellen unverzlglich
mitzuteilen.

§ 4 Anzeigebedurftiger Betrieb von Rontgeneinrichtungen

(1) Einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 bedarf nicht, wer eine Rontgeneinrichtung betreibt,
1. deren Rontgenstrahler nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 oder Anlage 2 Nr. 1 bauartzugelassen ist,

2. deren Herstellung und erstmaliges In-Verkehr-Bringen unter den Anwendungsbereich des
Medizinproduktegesetzes fallt oder

3. die nach Nummer 2 in Verkehr gebracht worden ist und auRerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde
eingesetzt wird,

wenn er die Inbetriebnahme der zustandigen Behérde spatestens zwei Wochen vorher anzeigt.

(2) Der Anzeige nach Absatz 1 Nr. 1, 2 oder 3 sind beizufligen:
1. ein Abdruck der Bescheinigung einschliel3lich des Prifberichtes eines Sachverstandigen nach § 4a, in der
a) die Réntgeneinrichtung und der vorgesehene Betrieb beschrieben sind,

b) festgestellt ist, dass der Rontgenstrahler bauartzugelassen oder die Rontgeneinrichtung nach den
Vorschriften des Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr gebracht worden ist,

c) festgestellt ist, dass flr den vorgesehenen Betrieb die Anforderungen nach § 3 Abs. 2 Nr. 5 erfullt sind,
d) festgestellt ist, dass bei einer Réntgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen
die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a und b sowie § 16 Abs. 2 Satz 1 erfullt sind,
bei einer Rontgeneinrichtung nach Absatz 1 Nr. 1 ein Abdruck des Zulassungsscheins,

Nachweise nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4,

bei einer Réntgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen die Nachweise der in § 3
Abs. 3 Nr. 1 und 2 Buchstabe c oder d genannten Voraussetzungen und

5. Dbei einer Réntgeneinrichtung zur Anwendung am Tier in der Tierheilkunde der Nachweis der in § 3 Abs. 5
genannten Voraussetzungen.

§ 3 Abs. 6 gilt entsprechend. Verweigert der Sachverstandige die Erteilung der Bescheinigung nach Satz 1 Nr. 1,
entscheidet auf Antrag die zustandige Behdorde.

(3) Einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 bedarf auch nicht, wer ein Basis-, Hoch- oder Vollschutzgerat oder eine
Schulréntgeneinrichtung betreibt, wenn er die Inbetriebnahme der zustandigen Behorde spatestens zwei Wochen
vorher anzeigt und der Anzeige einen Abdruck des Zulassungsscheins beifugt. Im Falle der Anzeige des Betriebes
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eines Basis- oder Hochschutzgerates oder einer Schulrontgeneinrichtung sind dartber hinaus Nachweise nach §
3 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 beizufliigen. Réntgeneinrichtungen, die nicht als Schulréntgeneinrichtungen bauartzugelassen
sind, durfen im Zusammenhang mit dem Unterricht in allgemein bildenden Schulen nicht betrieben werden.

(4) Von dem Erfordernis einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 ist nicht befreit, wer eine Rdntgeneinrichtung

1. in der technischen Radiographie zur Grobstrukturanalyse in der Werkstoffpriifung, ausgenommen Basis-,
Hoch- und Vollschutzgerate sowie Schulréntgeneinrichtungen,

2. zur Behandlung von Menschen,

3. zur Teleradiologie,

4. auBerhalb eines Rontgenraumes, aulRer in den Fallen des § 20 Absatz 2 und 3 Nummer 1, 2 und 4, oder
5. zur Untersuchung im Rahmen freiwilliger Rontgenreihenuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 Satz 2
betreibt.

(5) Bei einer wesentlichen Anderung des Betriebes einer nach Absatz 1 oder Absatz 3 angezeigten
Rontgeneinrichtung sind die Absatze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. Satz 1 gilt entsprechend fiir die
wesentliche Anderung des Betriebes einer Réntgeneinrichtung, die auf Grund einer Anzeige nach § 4 Absatz 1
dieser Verordnung in der vor dem 1. Juli 2002 geltenden Fassung betrieben wird.

(6) Die zustandige Behorde kann den nach Absatz 1 oder 5 angezeigten Betrieb einer Rontgeneinrichtung
binnen zwei Wochen nach Eingang der Anzeige untersagen, wenn eine Genehmigung nach § 3 Abs. 2, auch in
Verbindung mit Abs. 3 oder 5, nicht erteilt werden kdnnte; danach kann der Betrieb nur noch untersagt werden,
wenn eine erteilte Genehmigung zurickgenommen oder widerrufen werden kdnnte. Fir den nach Absatz 3 Satz
1 angezeigten Betrieb eines Hochschutzgerates oder einer Schulréntgeneinrichtung gilt Satz 1 entsprechend.
Die Behdrde kann den nach Absatz 3 Satz 1 angezeigten Betrieb eines Vollschutzgerates untersagen, wenn
Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Strahlenschutzverantwortlichen
ergeben.

(7) § 3 Abs. 8 gilt entsprechend.
§ 4a Sachverstandige

(1) Die zustandige Behdrde bestimmt Sachverstandige fiir die technische Prifung von Rontgeneinrichtungen
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 einschlieBlich der Erteilung der Bescheinigung und fur die Priifung von
Réntgeneinrichtungen und Stérstrahlern nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5. Sie kann Anforderungen an einen
Sachverstandigen nach Satz 1 hinsichtlich seiner Ausbildung, Berufserfahrung, Eignung, Einweisung in die
Sachverstandigentatigkeit, seines Umfangs an Priiftatigkeit und seiner sonstigen Voraussetzungen und Pflichten,
insbesondere seiner messtechnischen Ausstattung, sowie seiner Zuverlassigkeit und Unparteilichkeit festlegen.
Als Sachverstandiger darf nur bestimmt werden, wer unabhangig ist von Personen, die an der Herstellung, am
Vertrieb oder an der Instandhaltung von Réntgeneinrichtungen oder Stérstrahlern beteiligt sind.

(2) Fur Sachverstandige nach Absatz 1 gelten § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, §§ 21, 31 bis 31c,
35 Abs. 1 und 4 bis 11 sowie §§ 35a bis 43 entsprechend.

8§ 5 Betrieb von Storstrahlern

(1) Wer einen Storstrahler betreibt oder dessen Betrieb wesentlich verandert, bedarf der Genehmigung. § 3 Abs.
2, 7 Nr. 1 bis 3 und Abs. 8 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer einen Storstrahler betreibt, bei dem die Spannung zur
Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt nicht Gberschreitet, wenn

1. die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern von der berthrbaren
Oberflache 1 Mikrosievert durch Stunde nicht Gberschreitet und

2. auf dem Storstrahler ausreichend darauf hingewiesen ist, dass
a) Rodntgenstrahlung erzeugt wird und

b) die Spannung zur Beschleunigung der Elektronen den vom Hersteller oder Einflihrer bezeichneten
Hochstwert nicht Uberschreiten darf.
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(3) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf auch nicht, wer einen Stérstrahler betreibt, bei dem die Spannung
zur Beschleunigung der Elektronen 30 Kilovolt Uberschreitet, wenn der Stérstrahler bauartzugelassen ist.

(4) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf auch nicht, wer eine Kathodenstrahlréhre fur die Darstellung

von Bildern betreibt, bei der die Spannung zur Beschleunigung von Elektronen 40 Kilovolt nicht Gberschreitet,
wenn die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebsbedingungen im Abstand von 0,1 Metern von der berthrbaren
Oberflache 1 Mikrosievert durch Stunde nicht Uberschreitet.

(5) Der Hersteller oder Einflhrer darf einen Stdrstrahler einem anderen zum genehmigungsfreien Betrieb nur
Uberlassen, wenn er den in den Absatzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen entsprechend beschaffen ist. Einen
genehmigungsbedurftigen Storstrahler darf der Hersteller oder Einflihrer einem anderen nur Uberlassen, wenn er
einen deutlich sichtbaren Hinweis auf die Genehmigungsbedurftigkeit enthalt.

(6) Auf einen Storstrahler, der als Bildverstarker im Zusammenhang mit einer genehmigungs- oder
anzeigebedurftigen Rontgeneinrichtung betrieben wird, sind die Absatze 1 bis 5 nicht anzuwenden.

(7) Die zustandige Behdrde kann anordnen, dass der Hersteller oder Einflhrer die fir den Strahlenschutz
wesentlichen Merkmale eines Stdrstrahlers, dessen Betrieb nicht der Genehmigung nach Absatz 1 bedarf und der
nicht bauartzugelassen ist, prufen lasst, bevor er den Stérstrahler einem anderen uberlasst.

Unterabschnitt 2
Sonstige Tatigkeiten im Zusammenhang mit Rontgeneinrichtungen
und Storstrahlern

§ 6 Prufung, Erprobung, Wartung, Instandsetzung und Beschaftigung

(1) Wer
1. geschaftsmalig Rdntgeneinrichtungen oder Stérstrahler prift, erprobt, wartet oder instand setzt,

2. Rodntgeneinrichtungen oder Stdrstrahler im Zusammenhang mit der Herstellung pruft oder erprobt oder

3. im Zusammenhang mit dem Betrieb einer fremden Réntgeneinrichtung oder eines fremden Stérstrahlers
nach § 5 Abs. 1 unter seiner Aufsicht stehende Personen beschaftigt oder Aufgaben selbst wahrnimmt
und dies bei diesen Personen oder bei sich selbst im Kalenderjahr zu einer effektiven Dosis von mehr als 1

Millisievert fuhren kann,

hat dies der zustandigen Behdrde unverziglich vor Beginn der Tatigkeit schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt
nicht fiir Sachverstandige nach § 4a und fur denjenigen, der geschaftsmaBig Storstrahler nach § 5 Abs.

4, ausgenommen Projektionseinrichtungen, priift, erprobt, wartet oder instand setzt. Satz 1 gilt ebenfalls
nicht fir denjenigen, der, ohne Réntgenstrahlung einzuschalten, Tatigkeiten nach den Nummern 1 und 2 an
Anwendungsgeraten, Zusatzgeraten und Zubehdr, der erforderlichen Software sowie an Vorrichtungen zur
medizinischen Befundung durchfiihrt, die keine StrahlenschutzmaBnahmen erfordern. Die Anforderungen der
Medizinprodukte-Betreiberverordnung bleiben unberihrt.

(2) Einer Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 sind Nachweise entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 bis 5
beizufligen. Fir eine Tatigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 gelten die §§ 13 bis 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 und Satz 2, §§ 18a, 19, 21, 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, c und d, Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe
a und c und Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 30 bis 35 Abs. 1 und 4 bis 11 sowie §§ 35a bis 43 entsprechend. Der nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Verpflichtete hat dafiir zu sorgen, dass die in Satz 2 genannten
Schutzvorschriften und die von der zustandigen Behdrde erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Das
Gleiche gilt fir den Strahlenschutzbeauftragten, soweit ihm diese Aufgaben und Pflichten nach § 13 Absatz 2 Satz
2 Ubertragen worden sind.

(3) Einer Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 sind Nachweise entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 beizufiigen.

Bei einer Beschaftigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist den Anordnungen des Strahlenschutzverantwortlichen

der Rontgeneinrichtung oder des Storstrahlers und den Anordnungen des flir diesen Betrieb zustandigen
Strahlenschutzbeauftragten, die diese in Erflllung ihrer Pflichten nach § 15 treffen, Folge zu leisten. Der zur
Anzeige Verpflichtete nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 hat daflir zu sorgen, dass die unter seiner Aufsicht beschaftigten
Personen die Anordnungen des Strahlenschutzverantwortlichen der fremden Rontgeneinrichtung oder des
fremden Stérstrahlers und den Anordnungen des flr diesen Betrieb zustandigen Strahlenschutzbeauftragten
befolgen. Die §§ 13 bis 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, §§ 18a, 21, 31 bis 31c, 33 Abs. 2 Nr. 1 und
Abs. 3, § 35 Abs. 1 und 4 bis 11, §§ 35a bis 41 und 43 gelten entsprechend. Der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
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Verpflichtete hat daflr zu sorgen, dass die in Satz 4 genannten Schutzvorschriften und die von der zustandigen
Behorde erlassenen Anordnungen befolgt werden. Das Gleiche gilt fiir den Strahlenschutzbeauftragten, soweit
ihm diese Aufgaben und Pflichten nach § 13 Absatz 2 Satz 2 Ubertragen worden sind.

§ 7 Untersagung

(1) Die zustandige Behdérde kann Tatigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 untersagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Anzeigepflichtigen oder einer
Person, die diese Tatigkeit leitet oder beaufsichtigt, ergeben,

eine Voraussetzung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 nicht nachgewiesen wird oder spater wegfallt oder

Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken ergeben, dass das fur die sichere Ausfihrung der Tatigkeit
notwendige Personal nicht vorhanden ist.

(2) Die zustandige Behdrde kann Tatigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 untersagen, wenn eine Voraussetzung
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 nicht nachgewiesen wird oder spater wegfallt. Absatz 1 Nr. 1 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 3
Bauartzulassung

§ 8 Verfahren der Bauartzulassung

(1) Die Bauart von Réntgenstrahlern, Schulrontgeneinrichtungen, Basisschutzgeraten, Hochschutzgeraten,
Vollschutzgeraten und Stérstrahlern (bauartzugelassene Vorrichtungen) kann auf Antrag des Herstellers

oder EinfUhrers zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen nach Anlage 1 oder 2 erflllt sind. Dem
Zulassungsantrag sind alle zur Prifung erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Satz 1 gilt nicht fir Vorrichtungen,
die Medizinprodukte oder Zubehdér im Sinne des Medizinproduktegesetzes sind.

(2) Die Zulassungsbehorde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des Antragstellers eine Bauartprifung durch
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zu veranlassen. Der Antragsteller hat der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt auf Verlangen die zur Prifung erforderlichen Baumuster zu (iberlassen.

(3) Die Bauartzulassung ist zu versagen, wenn
die Vorrichtung nicht den in Anlage 1 oder 2 genannten Voraussetzungen entspricht,
2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen

a) die Zuverlassigkeit des Herstellers, Einflhrers oder des fiir die Leitung der Herstellung Verantwortlichen
oder

b) die erforderliche technische Erfahrung des fiir die Herstellung Verantwortlichen ergeben,
Uberwiegende o&ffentliche Interessen der Zulassung entgegenstehen oder
§ 2a Abs. 3 der Bauartzulassung entgegensteht.

(4) Die Bauartzulassung ist auf hochstens zehn Jahre zu befristen. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden.

(5) Eine bauartzugelassene Vorrichtung, die vor Ablauf der Zulassungsfrist in den Verkehr gebracht worden
ist, darf nach MalRgabe der §§ 4 und 5 weiter betrieben werden, es sei denn, die Zulassungsbehdérde hat nach
§ 11 bekannt gemacht, dass ein ausreichender Schutz vor Strahlenschaden nicht gewahrleistet ist und diese
Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf.

(6) FUr die Erteilung der Bauartzulassung ist das Bundesamt flir Strahlenschutz zustandig.
§ 9 Pflichten des Inhabers einer Bauartzulassung

Der Zulassungsinhaber hat

1. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtung eine Qualitatskontrolle durchzuflihren, um
sicherzustellen, dass die gefertigte bauartzugelassene Vorrichtung den flr den Strahlenschutz wesentlichen
Merkmalen der Bauartzulassung entspricht,

- Seite 13 von 43 -



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

2. die Qualitatskontrolle durch einen von der Zulassungsbehérde zu bestimmenden Sachverstandigen
Uberwachen zu lassen,

3. vor einer Abgabe der gefertigten bauartzugelassenen Vorrichtungen das Bauartzeichen und weitere von der
Zulassungsbehdrde zu bestimmende Angaben anzubringen,

4. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser einen Abdruck des Zulassungsscheins
auszuhandigen, auf dem das Ergebnis und das Datum der Qualitatskontrolle nach Nummer 1 bestatigt ist,
und

5. dem Erwerber einer bauartzugelassenen Vorrichtung mit dieser eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache
auszuhandigen, in der auf die dem Strahlenschutz dienenden MaBnahmen hingewiesen ist.

Die Zulassungsbehorde kann auf Antrag des Zulassungsinhabers Ausnahmen von Satz 1 zulassen, wenn ein
ausreichender Schutz vor Strahlenschaden gewahrleistet ist.

§ 10 Zulassungsschein

Wird die Bauart nach § 8 Abs. 1 zugelassen, so hat die Zulassungsbehdérde einen Zulassungsschein zu erteilen. In
diesen sind aufzunehmen

1. die fUr den Strahlenschutz wesentlichen Merkmale der Vorrichtung,

2. der zugelassene Gebrauch der Vorrichtung,

3. bei Basis-, Hoch- und Vollschutzgeraten, Schulréntgeneinrichtungen und Stérstrahlern die Bezeichnung der
dem Strahlenschutz dienenden Ausristungen,

inhaltliche Beschrankungen, Auflagen und Befristungen,
das Bauartzeichen und die Angaben, mit denen die Vorrichtung zu versehen ist, und
6. ein Hinweis auf die Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung nach § 12.

§ 11 Bekanntmachung im Bundesanzeiger

Der wesentliche Inhalt der Bauartzulassung und ihrer Anderungen, ihre Riicknahme, ihr Widerruf, die
Verlangerung der Zulassungsfrist und die Erklarung, dass eine bauartzugelassene Vorrichtung nicht weiter
betrieben werden darf, sind durch die Zulassungsbehérde im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 12 Pflichten des Inhabers einer bauartzugelassenen Vorrichtung

(1) Der Inhaber einer bauartzugelassenen Vorrichtung hat einen Abdruck des Zulassungsscheins nach § 10 bei
der Vorrichtung bereitzuhalten. Im Falle der Weitergabe der bauartzugelassenen Vorrichtung gilt § 9 Satz 1 Nr. 4
und 5 entsprechend.

(2) An der bauartzugelassenen Vorrichtung dirfen keine Anderungen vorgenommen werden, die fiir den
Strahlenschutz wesentliche Merkmale betreffen.

(3) Wer eine bauartzugelassene Vorrichtung betreibt, hat den Betrieb unverzlglich einzustellen, wenn

1. die Ricknahme, der Widerruf einer Bauartzulassung oder die Erklarung, dass eine bauartzugelassene
Vorrichtung nicht weiter betrieben werden darf, bekannt gemacht wurde oder

2. die bauartzugelassene Vorrichtung nicht mehr den im Zulassungsschein bezeichneten Merkmalen entspricht.

Abschnitt 3
Vorschriften fur den Betrieb

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 13 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte

(1) Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach § 3 oder § 5 bedarf oder wer eine Anzeige
nach § 4 zu erstatten hat. Handelt es sich bei dem Strahlenschutzverantwortlichen um eine juristische Person
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oder um eine rechtsfahige Personengesellschaft, werden die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen

von der durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Vertretung berechtigten Person wahrgenommen. Besteht das
vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind bei nicht rechtsfahigen Personenvereinigungen
mehrere vertretungsberechtigte Personen vorhanden, so ist der zustandigen Behdrde mitzuteilen, welche

dieser Personen die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrmimmt. Die Gesamtverantwortung aller
Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung bleibt hiervon unberihrt.

(2) Soweit dies fir den sicheren Betrieb notwendig ist, hat der Strahlenschutzverantwortliche fur die Leitung
oder Beaufsichtigung dieses Betriebes die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten schriftlich
zu bestellen. Bei der Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten sind dessen Aufgaben, innerbetrieblicher
Entscheidungsbereich und die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Befugnisse schriftlich
festzulegen. Der Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch dann fir die Einhaltung der Schutzvorschriften
verantwortlich, wenn er Strahlenschutzbeauftragte bestellt hat.

(3) Es durfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei denen keine Tatsachen
vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen ihre Zuverlassigkeit ergeben, und die die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen.

(4) Es ist daflir zu sorgen, dass Schuler und Auszubildende beim Betrieb einer Schulrdntgeneinrichtung
oder eines Storstrahlers nach § 5 Abs. 1 nur in Anwesenheit und unter der Aufsicht des zustandigen
Strahlenschutzbeauftragten mitwirken.

(5) Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten mit Angabe der Aufgaben und Befugnisse, ihrer Anderungen
sowie das Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion sind der zustandigen Behdrde
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Mitteilung der Bestellung ist die Bescheinigung Uber die erforderliche
Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18a Abs. 1 beizufigen. Dem Strahlenschutzbeauftragten und dem
Betriebsrat oder dem Personalrat ist eine Abschrift der Mitteilung zu Gbermitteln.

§ 14 Stellung des Strahlenschutzverantwortlichen und des
Strahlenschutzbeauftragten

(1) Dem Strahlenschutzbeauftragten obliegen die ihm durch diese Verordnung auferlegten Pflichten nur im
Rahmen seiner Befugnisse. Ergibt sich, dass der Strahlenschutzbeauftragte infolge unzureichender Befugnisse,
unzureichender Fachkunde oder fehlender Zuverlassigkeit oder aus anderen Griinden seine Pflichten nur
unzureichend erflllen kann, kann die zustandige Behdrde gegentber dem Strahlenschutzverantwortlichen

die Feststellung treffen, dass diese Person nicht als Strahlenschutzbeauftragter im Sinne dieser Verordnung
anzusehen ist.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat dem Strahlenschutzverantwortlichen unverziglich alle Mangel
mitzuteilen, die den Strahlenschutz beeintrachtigen. Kann sich der Strahlenschutzbeauftragte Uiber eine von ihm
vorgeschlagene MaRRnahme zur Behebung von aufgetretenen Mangeln mit dem Strahlenschutzverantwortlichen
nicht einigen, so hat dieser dem Strahlenschutzbeauftragten die Ablehnung des Vorschlages schriftlich
mitzuteilen und zu begriinden und dem Betriebsrat oder dem Personalrat und der zustandigen Behdrde je eine
Abschrift zu Ubersenden.

(3) Der Strahlenschutzverantwortliche hat den Strahlenschutzbeauftragten Uber alle Verwaltungsakte und
MaBnahmen, die Aufgaben oder Befugnisse des Strahlenschutzbeauftragten betreffen, unverzlglich zu
unterrichten.

(4) Der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte haben bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat, den Fachkraften fur Arbeitssicherheit und dem Arzt
nach § 41 Abs. 1 Satz 1 zusammenzuarbeiten und sie Uber wichtige Angelegenheiten des Strahlenschutzes
zu unterrichten. Der Strahlenschutzbeauftragte hat den Betriebsrat oder Personalrat auf dessen Verlangen in
Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten.

(5) Der Strahlenschutzbeauftragte darf bei Erfullung seiner Pflichten nicht behindert und wegen deren Erfillung
nicht benachteiligt werden.

§ 15 Pflichten des Strahlenschutzverantwortlichen und des
Strahlenschutzbeauftragten

(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat unter Beachtung des Standes der Technik zum Schutz des Menschen
und der Umwelt vor den schadlichen Wirkungen von Réntgenstrahlung durch geeignete Schutzmalinahmen,
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insbesondere durch Bereitstellung geeigneter Rdume, Schutzvorrichtungen, Gerate und Schutzausristungen
far Personen, durch geeignete Regelung des Betriebsablaufs und durch Bereitstellung ausreichenden und
geeigneten Personals, erforderlichenfalls durch AuBerbetriebsetzung, dafur zu sorgen, dass

1. jede unndtige Strahlenexposition von Menschen vermieden wird,

2. jede Strahlenexposition von Menschen unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalles auch
unterhalb der in § 31a Abs. 1 bis 4 Satz 1 und 2, § 31b Satz 1, § 31c Satz 1 und § 32 festgesetzten
Grenzwerte so gering wie moglich gehalten wird,

3. die Vorschriften des § 3 Abs. 8, § 13 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 5, § 15a Satz 1, § 16 Abs. 4 Satz 1, § 17 Abs.
3Satz1,8§17a Abs. 4 Satz 1 und § 18 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 eingehalten werden und

4. die Vorschriften des § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 3 Satz 1 bis 5 und Abs. 4 Satz 2 und 3,
§ 17 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und 5, Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 2 und 3, § 17a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 18 Abs.
1Satz1,2und4, Abs. 2 und 3 Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3und 6 Satz 1, § 20 Abs. 1, 2 und 5, § 21
Abs. 1und 2 Satz 1, § 22 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1, 4 und 5, Abs. 2 und 3, §§ 24, 25 Absatz
1 Satz 1 und 3, Absatz 1a bis 3 und 5, §§ 26, 27 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, § 28 Absatz 1 bis 3 Satz 3, Abs.
4 bis 6 und 8, § 28c Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 5, § 28d Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 und 4, §§ 28e, 29 Absatz 1
Satz 1, 2 und 4, §§ 30, 31a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 und Abs. 5, § 31b Satz
1,§31c Satz 1, §§ 32, 34 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 35 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2,
Absatz 3 und 4 Satz 1, 3 und 5, Absatz 5, 6 und 7 Satz 1, Absatz 9, 11 und 12, § 36 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und
Absatz 2 bis 4, § 37 Absatz 1, 2 und 5a, § 40 Absatz 1 und § 42 eingehalten werden.

(2) Der Strahlenschutzbeauftragte hat daflr zu sorgen, dass
1. diein Absatz 1 Nr. 4 genannten Vorschriften und

2. die Bestimmungen des Bescheides Uber die Genehmigung oder Bauartzulassung und die von der
zustandigen Behorde erlassenen Anordnungen und Auflagen, deren Durchflihrung und Erfillung ihm nach §
13 Abs. 2 Ubertragen worden ist,

eingehalten werden. Soweit ihm Aufgaben Ubertragen worden sind, hat der Strahlenschutzbeauftragte die
Strahlenschutzgrundsatze des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 zu beachten.
§ 15a Strahlenschutzanweisung

Die zustandige Behdrde kann den Strahlenschutzverantwortlichen verpflichten, eine Strahlenschutzanweisung
zu erlassen, in der die in dem Betrieb zu beachtenden StrahlenschutzmaBnahmen aufzufihren sind. Zu diesen
Maltnahmen gehdren in der Regel

1. das Aufstellen eines Planes fiir die Organisation des Strahlenschutzes, erforderlichenfalls mit der
Bestimmung, dass ein oder mehrere Strahlenschutzbeauftragte bei der genehmigten Tatigkeit standig
anwesend oder sofort erreichbar sein missen,

die Regelung des fur den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsablaufs,

die flr die Ermittlung der Kérperdosis vorgesehenen Messungen und MalBnahmen entsprechend den
Expositionsbedingungen,

4. die Fihrung eines Betriebsbuches, in das die fir den Strahlenschutz wesentlichen Betriebsvorgange
einzutragen sind,

5. die regelmaRige Funktionsprifung und Wartung von Rontgeneinrichtungen oder Stérstrahlern einschlieBlich
der Ausristungen und Vorrichtungen, die fir den Strahlenschutz wesentlich sind, sowie die Fihrung von
Aufzeichnungen Uber die Funktionsprifungen und Uber die Wartungen und

6. die Regelung des Schutzes gegen StérmalRnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter oder gegen das
unerlaubte Inbetriebsetzen einer Rontgeneinrichtung oder eines Stérstrahlers.

Die Strahlenschutzanweisung kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Betriebsanweisungen nach
immissionsschutz- oder arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein.

§ 16 Qualitatssicherung bei Rontgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen
(1) Als eine Grundlage fur die Qualitatssicherung bei der Durchflihrung von Rontgenuntersuchungen in der

Heilkunde oder Zahnheilkunde erstellt und verdffentlicht das Bundesamt fur Strahlenschutz diagnostische
Referenzwerte. Die verdffentlichten diagnostischen Referenzwerte sind bei der Untersuchung von Menschen zu
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Grunde zu legen. Die den Prafungen der arztlichen Stelle nach § 17a Absatz 1 zugrunde liegenden Daten zur
Strahlenexposition kdnnen als Grundlage fur die Erstellung der diagnostischen Referenzwerte dienen.

(2) Es ist dafiir zu sorgen, dass bei Rontgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen vor der
Inbetriebnahme eine Abnahmeprifung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgefiihrt wird, durch

die festgestellt wird, dass die erforderliche Bildqualitat mit méglichst geringer Strahlenexposition erreicht

wird. Nach jeder Anderung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die Bildqualitat oder die Hohe der
Strahlenexposition beeinflussen kann, ist daflir zu sorgen, dass eine Abnahmeprifung durch den Hersteller oder
Lieferanten durchgefihrt wird, die sich auf die Anderung und deren Auswirkungen beschréankt. Sofern die Priifung
nach Satz 2 durch den Hersteller oder Lieferanten nicht mehr maéglich ist, ist dafiir zu sorgen, dass sie durch

ein Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 durchgefiihrt wird. Bei der Abnahmeprifung sind ferner die Bezugswerte
fur die Konstanzprifung nach Absatz 3 mit denselben Prifmitteln zu bestimmen, die bei der Konstanzprifung
verwendet werden. Das Ergebnis der Abnahmeprifung ist unverziiglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen
gehdren auch die Réntgenaufnahmen der Prifkérper. Die Abnahmeprifung ersetzt nicht eine Genehmigung nach
§ 3 Abs. 1 oder eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 oder 5.

(3) In regelmaRigen Zeitabstanden, mindestens jedoch monatlich, ist eine Konstanzprifung durchzufthren,

durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die Bildqualitdt und die H6he der
Strahlenexposition den Angaben in der letzten Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 5 noch entsprechen. Bei einer
Rontgeneinrichtung nach § 3 Abs. 4 ist zusatzlich regelmaRig, mindestens jedoch jahrlich, der Ubertragungsweg
auf Stabilitat sowie auf Konstanz der Qualitat und der Ubertragungsgeschwindigkeit der (ibermittelten Daten

und Bilder zu prufen. Bei der Filmverarbeitung in der Heilkunde ist die Konstanzprifung arbeitstaglich und in

der Zahnheilkunde mindestens arbeitswdchentlich durchzufihren. Das Ergebnis der Konstanzprifungen ist
unverziglich aufzuzeichnen; zu den Aufzeichnungen gehdéren auch die Aufnahmen der Prufkdérper und die
Priffilme. Ist die erforderliche Bildqualitat nicht mehr gegeben oder nur mit einer hdheren Strahlenexposition des
Patienten zu erreichen, ist unverzlglich die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen. Die zustandige Behérde kann
Abweichungen von den Fristen nach den Satzen 1 bis 3 festlegen.

(4) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 Satz 5 sind fir die Dauer des Betriebes, mindestens jedoch bis zwei Jahre
nach dem Abschluss der nachsten vollstandigen Abnahmeprifung aufzubewahren. Die Aufzeichnungen nach
Absatz 3 Satz 4 sind nach Abschluss der Aufzeichnung zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Aufzeichnungen
nach den Satzen 1 und 2 sind den zustandigen Stellen auf Verlangen vorzulegen. Die zustandige Behérde kann
Abweichungen von den Fristen nach Satz 1 oder 2 festlegen.

§ 17 Qualitatssicherung bei Rontgeneinrichtungen zur Behandlung von Menschen

(1) Es ist dafur zu sorgen, dass bei Rontgeneinrichtungen zur Behandlung von Menschen vor der Inbetriebnahme
eine Abnahmeprifung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgefihrt wird, durch die festgestellt wird, dass
die Dosisleistung im Nutzstrahlenbindel des Strahlers und die Rdntgenréhrenspannung den Qualitdtsmerkmalen
des Herstellers entspricht. Nach jeder Anderung der Einrichtung oder ihres Betriebes, welche die Dosisleistung im
Nutzstrahlenbindel des Strahlers beeinflussen kann, ist dafiir zu sorgen, dass eine Abnahmeprifung durch den
Hersteller oder Lieferanten durchgefiihrt wird, welche sich auf die Anderung und deren Auswirkung beschrankt.
Sofern die Prifung nach Satz 2 durch den Hersteller oder Lieferanten nicht mehr méglich ist, ist dafiir zu sorgen,
dass sie durch ein Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 durchgefuhrt wird. Bei der Abnahmeprifung sind ferner

die Bezugswerte flr die Konstanzprifung nach Absatz 2 zu bestimmen. Das Ergebnis der Abnahmeprifung ist
unverziglich aufzuzeichnen. Die Abnahmeprufung ersetzt nicht eine Genehmigung nach § 3 Abs. 1.

(2) In regelmaRigen Zeitabstanden, mindestens jedoch halbjahrlich, ist eine Konstanzprifung durchzuflihren,
durch die ohne mechanische oder elektrische Eingriffe festzustellen ist, ob die Dosisleistung im
Nutzstrahlenblndel den Angaben der letzten Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 5 noch entspricht. Das Ergebnis
der Konstanzprifung ist unverziglich aufzuzeichnen. Bei einer wesentlichen Abweichung der Dosisleistung ist
unverziglich die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen. Die zustandige Behdrde kann Abweichungen von der
Frist nach Satz 1 festlegen.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 5 sind flr die Dauer des Betriebes, mindestens jedoch bis zwei
Jahre nach Abschluss der nachsten vollstandigen Abnahmeprifung aufzubewahren. Die Aufzeichnungen nach
Absatz 2 Satz 2 sind nach Abschluss der Aufzeichnung zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Aufzeichnungen
nach den Satzen 1 und 2 sind den zustandigen Stellen auf Verlangen vorzulegen. Die zustandige Behérde kann
Abweichungen von den Fristen nach Satz 1 oder 2 festlegen.

§ 17a Qualitatssicherung durch arztliche und zahnarztliche Stellen
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(1) Zur Qualitatssicherung der Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen bestimmt die zustandige
Behoérde arztliche und zahnarztliche Stellen. Die zustandige Behdrde legt fest, in welcher Weise die arztlichen
und zahnarztlichen Stellen die Prifungen durchfiihren, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Anwendung
von Réntgenstrahlung am Menschen die Erfordernisse der medizinischen Wissenschaft beachtet werden und

die angewendeten Verfahren und eingesetzten Rontgeneinrichtungen den nach dem Stand der Technik jeweils
notwendigen Qualitatsstandards entsprechen, um dessen Strahlenexposition so gering wie mdglich zu halten. Die
arztliche und zahnarztliche Stelle hat der zustandigen Behérde

1. die Ergebnisse der Prifungen nach Satz 2,

2. die bestandige, ungerechtfertigte Uberschreitung der bei der Untersuchung zu Grunde zu legenden
diagnostischen Referenzwerte nach § 16 Abs. 1 und

3. eine Nichtbeachtung der Optimierungsvorschlage nach Absatz 2

mitzuteilen. Die arztliche und die zahnarztliche Stelle dirfen die Ergebnisse der Prifungen nach Satz 2,
ausgenommen die personenbezogenen Daten der untersuchten oder behandelten Personen, an die Stelle
weitergeben, die fur die Qualitatsprifung nach dem Neunten Abschnitt des Vierten Kapitels des Finften Buches
Sozialgesetzbuch zustandig ist.

(2) Die arztliche oder zahnarztliche Stelle hat im Rahmen ihrer Befugnisse nach Absatz 1 die Aufgabe,

dem Strahlenschutzverantwortlichen MaBnahmen zur Optimierung der medizinischen Strahlenanwendung
vorzuschlagen, insbesondere zur Verbesserung der Bildqualitat, zur Herabsetzung der Strahlenexposition oder
zu sonstigen qualitatsverbessernden MaBnahmen, und nachzupriifen, ob und wie weit die Vorschlage umgesetzt
werden.

(3) Die arztliche oder zahnarztliche Stelle unterliegt im Hinblick auf patientenbezogene Daten der arztlichen
Schweigepflicht.

(4) Der Betrieb einer Rontgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen ist bei einer

von der zustandigen Behdrde bestimmten arztlichen oder zahnarztlichen Stelle unverziiglich anzumelden.

Ein Abdruck der Anmeldung ist der zustandigen Behérde zu Ubersenden. Der arztlichen oder zahnarztlichen
Stelle sind die Unterlagen auf Verlangen vorzulegen, die diese zur Erflillung ihrer Aufgaben nach den

Absatzen 1 und 2 bendtigt, insbesondere Rontgenbilder, Angaben zur Héhe der Strahlenexposition, zur
Rontgeneinrichtung, zu den sonstigen verwendeten Geraten und Ausristungen und zur Anwendung des § 23.
Der Strahlenschutzverantwortliche unterliegt den von der arztlichen oder zahnarztlichen Stelle durchzufiihrenden
Prifungen.

(5) Andere Stellen dirfen der arztlichen oder zahnarztlichen Stelle auf deren Ersuchen Informationen
einschlielllich personenbezogener Daten, die sie auf Grund eines Gesetzes zur Qualitatssicherung in der
Heilkunde und Zahnheilkunde oder zum Schutz von Patienten erhoben haben, Ubermitteln, soweit dies zur
Erfallung der Aufgaben der arztlichen oder zahnarztlichen Stelle nach dieser Verordnung erforderlich ist.
Gesundheitsdaten von Patienten diirfen nur mit Einwilligung des Betroffenen (ibermittelt werden. Im Ubrigen
bleiben die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten unberihrt.

§ 18 Sonstige Pflichten beim Betrieb einer Rontgeneinrichtung oder eines
Storstrahlers nach § 5 Abs. 1

(1) Es ist dafur zu sorgen, dass

1. die beim Betrieb einer Rontgeneinrichtung beschaftigten Personen anhand einer deutschsprachigen
Gebrauchsanweisung durch eine entsprechend qualifizierte Person in die sachgerechte Handhabung
eingewiesen werden und Uber die Einweisung unverzuglich Aufzeichnungen angefertigt werden,

2. eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides oder, sofern eine Bauartzulassung erteilt ist, ein Abdruck
des Zulassungsscheins und der Betriebsanleitung nach § 9 Satz 1 Nr. 5 aufbewahrt wird,

3. die Gebrauchsanweisung nach Nummer 1 und die Bescheinigung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1, der letzte Prifbericht
nach Nummer 5 und gegebenenfalls die Bescheinigungen Uber Sachverstandigenprifungen nach
wesentlichen Anderungen des Betriebes der Rontgeneinrichtung bereitgehalten werden,

4. der Text dieser Verordnung zur Einsicht standig verfligbar gehalten wird,

eine Rontgeneinrichtung in Zeitabstanden von langstens funf Jahren durch einen Sachverstandigen
nach § 4a nach dem Stand der Technik insbesondere auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und
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Strahlenschutz Gberprift und eine Durchschrift des dabei anzufertigenden Prifberichts den zustandigen
Stellen unverzlglich Ubersandt wird und

6. bei einer Rontgeneinrichtung zur Anwendung von Rdntgenstrahlung am Menschen ein aktuelles
Bestandsverzeichnis gefihrt und der zustandigen Behérde auf Verlangen vorgelegt wird; das
Bestandsverzeichnis nach § 8 der Verordnung Uber das Errichten, Betreiben und Anwenden von
Medizinprodukten kann herangezogen werden.

Es ist daflr zu sorgen, dass die Einweisung nach Satz 1 Nr. 1 bei der ersten Inbetriebnahme durch eine
entsprechend qualifizierte Person des Herstellers oder Lieferanten vorgenommen wird. Die Aufzeichnungen nach
Satz 1 Nr. 1 sind fur die Dauer des Betriebes aufzubewahren. Satz 1 Nr. 1 bis 4, Satz 2 und 3 gelten beim Betrieb
eines Storstrahlers nach § 5 Abs. 1 entsprechend.

(2) FUr jede Rontgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen sind schriftliche
Arbeitsanweisungen flr die an dieser Einrichtung haufig vorgenommenen Untersuchungen oder Behandlungen
zu erstellen. Die Arbeitsanweisungen sind fur die dort tatigen Personen zur jederzeitigen Einsicht bereitzuhalten
und auf Anforderung den zustéandigen Stellen zu Gbersenden.

(3) Bei Rdntgeneinrichtungen nach § 3 Abs. 4 missen an den jeweils anderen Einrichtungen zusatzlich Abdrucke
oder Ablichtungen der Aufzeichnungen Uber die Abnahmeprufungen nach § 16 Abs. 2, die Konstanzprifungen
nach § 16 Abs. 3 und die Sachverstandigenprifungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 aller zum System gehdrenden
Rdntgeneinrichtungen zur Einsicht vorliegen. Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch das Bereithalten der
Aufzeichnungen zur Einsicht in elektronischer Form erfullt werden.

(4) Der Betrieb einer Rontgeneinrichtung, die Medizinprodukt oder Zubehér im Sinne des
Medizinproduktegesetzes ist, ist unverziglich einzustellen, wenn

1. der begrindete Verdacht besteht, dass die Einrichtung die Sicherheit und die Gesundheit der Patienten,
der Anwender oder Dritter bei sachgemaer Anwendung, Instandhaltung und ihrer Zweckbestimmung
entsprechender Verwendung Uber ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaften
vertretbares MaR hinausgehend gefahrden oder

2. die zustandige Behorde festgestellt hat, dass ein ausreichender Schutz vor Strahlenschaden nicht
gewahrleistet ist.

§ 18a Erforderliche Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz

(1) Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird in der Regel durch eine fir den jeweiligen
Anwendungsbereich geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und die erfolgreiche Teilnahme an von der
zustandigen Stelle anerkannten Kursen erworben. Die Ausbildung ist durch Zeugnisse, die praktische Erfahrung
durch Nachweise und die erfolgreiche Kursteilnahme durch eine Bescheinigung zu belegen. Der Erwerb der
Fachkunde im Strahlenschutz wird von der zustandigen Stelle geprift und bescheinigt. Die Kursteilnahme darf
nicht langer als finf Jahre zurlickliegen. Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wird mit Bestehen

der Abschlussprifung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsausbildung erworben, wenn die
zustandige Behdrde zuvor festgestellt hat, dass in dieser Ausbildung die fiir den jeweiligen Anwendungsbereich
geeignete Ausbildung und praktische Erfahrung im Strahlenschutz sowie den nach Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 4 anerkannten Kursen entsprechendes theoretisches Wissen vermittelt wird. Fir "Medizinisch-technische
Radiologieassistentinnen" und "Medizinisch-technische Radiologieassistenten" gilt der Nachweis nach Satz 1 mit
der Erlaubnis nach § 1 Nr. 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBI. I S. 1402), das zuletzt durch Artikel
23 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBI. I S. 1467) geandert worden ist, flr die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 dieses
Gesetzes vorbehaltenen Tatigkeiten als erbracht.

(2) Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle finf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an
einem von der zustandigen Stelle anerkannten Kurs oder anderen von der zustandigen Stelle als geeignet
anerkannten Fortbildungsmafnahmen aktualisiert werden. Abweichend hiervon kann die Fachkunde im
Strahlenschutz im Einzelfall auf andere geeignete Weise aktualisiert und die Aktualisierung der zustandigen
Behorde nachgewiesen werden. Der Nachweis Uber die Aktualisierung der Fachkunde nach Satz 1 ist der
zustandigen Stelle auf Anforderung vorzulegen. Die zustandige Stelle kann eine Bescheinigung tber die
Fachkunde oder Gber die Kenntnisse entziehen oder deren Fortgeltung mit Auflagen versehen, wenn der
Nachweis (ber FortbildungsmaBnahmen nicht oder nicht vollstandig vorgelegt wird oder eine Uberpriifung nach
Satz 5 ergibt, dass die Fachkunde oder die Kenntnisse im Strahlenschutz nicht oder nicht im erforderlichen
Umfang vorhanden sind. Bestehen begrindete Zweifel an der erforderlichen Fachkunde, kann die zustandige
Behérde eine Uberpriifung der Fachkunde veranlassen.
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(3) Die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz werden in der Regel durch eine fiir das jeweilige
Anwendungsgebiet geeignete Einweisung und praktische Erfahrung erworben. Flr Personen nach § 3 Abs. 4

Satz 2 Nr. 3, § 24 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 4 und § 29 Absatz 1 Nummer 2 und Abs. 2 Nr. 3 gilt Absatz 1 Satz

2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend. Flr die in Satz 2 genannten Personen gelten abweichend von Absatz 1

Satz 3 die Kenntnisse mit dem erfolgreichen Abschluss eines anerkannten Kurses als geprift und bescheinigt,
wenn die zustandige Behodrde auf Antrag eines Kursveranstalters zuvor festgestellt hat, dass die erforderlichen
Kenntnisse im Strahlenschutz mit dem Bestehen der Abschlusspriifung dieses Kurses erworben werden. Absatz 4
gilt entsprechend.

(4) Kurse nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 2 kdnnen von der flr die Kursstatte zustandigen Stelle nur
anerkannt werden, wenn die Kursinhalte geeignet sind, das fir den jeweiligen Anwendungsbereich erforderliche
Wissen im Strahlenschutz zu vermitteln und die Qualifikation des Lehrpersonals und die Ausstattung der
Kursstatte eine ordnungsgemale Wissensvermittlung gewahrleisten.

§ 19 Strahlenschutzbereiche

(1) Bei genehmigungs- und anzeigebedirftigen Tatigkeiten nach dieser Verordnung sind Strahlenschutzbereiche
nach MalBgabe des Satzes 2 einzurichten. Je nach Hohe der Strahlenexposition wird zwischen
Uberwachungsbereichen und Kontrollbereichen unterschieden:

1. Uberwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehérende betriebliche Bereiche, in denen Personen
im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder hdhere Organdosen als 15 Millisievert
fur die Augenlinse oder 50 Millisievert fur die Haut, die Hande, die Unterarme, die FiRe und Kndchel erhalten
kénnen.

2. Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als 6
Millisievert oder héhere Organdosen als 45 Millisievert flir die Augenlinse oder 150 Millisievert fir die Haut,
die Hande, die Unterarme, die FiBe und Kndchel erhalten kénnen.

(2) Kontrollbereiche sind abzugrenzen und wahrend der Einschaltzeit zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung
muss deutlich sichtbar mindestens die Worte "Kein Zutritt - Réntgen" enthalten; sie muss auch wahrend der
Betriebsbereitschaft vorhanden sein.

(3) Aus anderen Strahlenquellen herrihrende Ortsdosen sind bei der Festlegung der Grenzen des Kontrollbereichs
und des Uberwachungsbereichs einzubeziehen.

(4) Die zustandige Behorde kann anordnen, dass weitere Bereiche als Kontrollbereiche oder als
Uberwachungsbereiche zu behandeln sind, wenn dies zum Schutz Einzelner oder der Allgemeinheit erforderlich
ist.

(5) Die Bereiche nach den Absatzen 1 und 4 gelten als Strahlenschutzbereiche nur wahrend der Einschaltzeit des
Strahlers.

(6) Beim Betrieb ortsveranderlicher Rdntgeneinrichtungen oder Stdrstrahler nach § 5 Abs. 1 ist ein nach Absatz
1 Satz 2 Nr. 2 einzurichtender Kontrollbereich zu kennzeichnen und so abzugrenzen, dass unbeteiligte Personen
diesen nicht unbeabsichtigt betreten kdnnen. Kann ausgeschlossen werden, dass unbeteiligte Personen den
Kontrollbereich unbeabsichtigt betreten kénnen, ist die Abgrenzung nicht erforderlich.

§ 20 Rontgenraume

(1) Eine Rontgeneinrichtung darf nur in einem allseitig umschlossenen Raum (Réntgenraum) betrieben werden,
der in der Genehmigung oder in der Bescheinigung des Sachverstandigen nach § 4a bezeichnet ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf eine Réntgeneinrichtung zur Untersuchung aufRerhalb des Réntgenraumes
betrieben werden, wenn der Zustand der zu untersuchenden Person oder des zu untersuchenden Tieres

oder dessen GriBe dies zwingend erfordert. Dabei sind besondere Vorkehrungen zum Schutz Dritter vor
Réntgenstrahlung zu treffen.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf den Betrieb von Réntgeneinrichtungen

1. fur technische Zwecke, wenn sie den Vorschriften der Anlage 2 Nummer 2, 3 oder Nummer 6 entsprechen,

2. fur den Unterricht an Schulen, wenn sie den Vorschriften der Anlage 2 Nr. 4 entsprechen,
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3. beidenen in der Genehmigung ausdrucklich festgestellt ist, dass sie zum Betrieb aullerhalb eines
Réntgenraumes bestimmt sind, und

4. in sonstigen Fallen, wenn es im Einzelfall zwingend erforderlich ist, die Rontgeneinrichtung aulerhalb eines
Réntgenraumes zu betreiben, und die flr die Genehmigung nach § 3 oder fur die Entgegennahme der
Anzeige nach § 4 zustandige Beho6rde den Betrieb auBerhalb eines Rontgenraumes gestattet.

(4) Die Behorde kann fir Stérstrahler nach § 5 Abs. 1 festlegen, dass sie nur in allseitig umschlossenen Raumen
betrieben werden durfen.

(5) Réontgeneinrichtungen zur Behandlung darfen nur in allseitig umschlossenen Raumen (Bestrahlungsraumen)
betrieben werden. Diese missen so bemessen sein, dass die erforderlichen Verrichtungen ohne Behinderung
vorgenommen werden kdnnen. Bestrahlungsraume, in denen die Ortsdosisleistung héher als 3 Millisievert durch
Stunde sein kann, sind dartber hinaus so abzusichern, dass Personen, auch mit einzelnen Kérperteilen, nicht
unkontrolliert hineingelangen kénnen. Es muss eine geeignete Ausstattung zur Uberwachung des Patienten im
Bestrahlungsraum vorhanden sein.

§ 21 Schutzvorkehrungen

(1) Der Schutz beruflich strahlenexponierter Personen vor Strahlung ist vorrangig durch bauliche und technische
Vorrichtungen oder durch geeignete Arbeitsverfahren sicherzustellen. Bei Personen, die sich im Kontrollbereich
aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche Schutzkleidung tragen und die erforderlichen
Schutzausristungen verwenden.

(2) Im Kontrollbereich von Réntgeneinrichtungen, die in Rontgenrdumen betrieben werden, dirfen Arbeitsplatze,
Verkehrswege oder Umkleidekabinen nur liegen, wenn sichergestellt ist, dass sich dort wahrend der Einschaltzeit
Personen nicht aufhalten. Dies gilt nicht fur Arbeitsplatze, die aus Griinden einer ordnungsgemaflen Anwendung
der Rontgenstrahlen nicht auerhalb des Kontrollbereichs liegen kénnen.

§ 22 Zutritt zu Strahlenschutzbereichen

(1) Personen darf der Zutritt
1. zu Uberwachungsbereichen nur erlaubt werden, wenn
a) sie darin eine dem Betrieb der Réntgeneinrichtung dienende Aufgabe wahrnehmen,

b) anihnen nach § 25 Abs. 1 Réntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr Aufenthalt in diesem
Bereich als Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson erforderlich ist,

c) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist oder
d) sie Besucher sind,

2. zu Kontrollbereichen nur erlaubt werden, wenn

a) sie zur Durchfuhrung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgange tatig werden
mussen,

b) anihnen nach § 25 Abs. 1 Rdntgenstrahlung angewendet werden soll oder ihr Aufenthalt in diesem
Bereich als Proband, helfende Person oder Tierbegleitperson erforderlich ist und eine zur Ausibung des
arztlichen, zahnarztlichen oder tierarztlichen Berufs berechtigte Person, die die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz besitzt, zugestimmt hat,

¢) bei Auszubildenden oder Studierenden dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist oder

d) bei schwangeren Frauen, die nach Buchstabe a oder ¢ den Kontrollbereich betreten dirfen, der
fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der Strahlenschutzbeauftragte dies ausdricklich
gestattet und durch geeignete UberwachungsmaBnahmen sicherstellt, dass der besondere
Dosisgrenzwert nach § 31a Abs. 4 Satz 2 eingehalten und dies dokumentiert wird.

Die zustandige Behérde kann gestatten, dass der fachkundige Strahlenschutzverantwortliche oder der
zustandige Strahlenschutzbeauftragte auch anderen Personen den Zutritt zu Strahlenschutzbereichen erlaubt.
Betretungsrechte auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen bleiben unberihrt.

(2) Schwangeren Frauen darf der Zutritt zu Kontrollbereichen als helfende Person abweichend von Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 Buchstabe b nur gestattet werden, wenn zwingende Grunde dies erfordern. Schwangeren Frauen darf der
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Zutritt zu Kontrollbereichen als Tierbegleitperson abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b nicht
gestattet werden.

Unterabschnitt 2
Anwendung von Rontgenstrahlen am Menschen

§ 23 Rechtfertigende Indikation

(1) Réontgenstrahlung darf unmittelbar am Menschen in Austbung der Heilkunde oder Zahnheilkunde nur
angewendet werden, wenn eine Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 hierflr die rechtfertigende Indikation
gestellt hat. Die rechtfertigende Indikation erfordert die Feststellung, dass der gesundheitliche Nutzen der
Anwendung am Menschen gegeniber dem Strahlenrisiko Uberwiegt. Andere Verfahren mit vergleichbarem
gesundheitlichen Nutzen, die mit keiner oder einer geringeren Strahlenexposition verbunden sind, sind bei der
Abwagung zu berucksichtigen. Eine rechtfertigende Indikation nach Satz 1 ist auch dann zu stellen, wenn die
Anforderung eines Uberweisenden Arztes vorliegt. Die rechtfertigende Indikation darf nur gestellt werden, wenn
der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt den Patienten vor Ort personlich untersuchen kann, es sei denn,
es liegt ein Anwendungsfall des § 3 Abs. 4 vor. § 28a bleibt unberthrt.

(2) Der die rechtfertigende Indikation stellende Arzt hat vor der Anwendung, erforderlichenfalls in
Zusammenarbeit mit dem Uberweisenden Arzt, die verfligbaren Informationen Uber bisherige medizinische
Erkenntnisse heranzuziehen, um jede unnétige Strahlenexposition zu vermeiden. Patienten sind Uber frihere
medizinische Anwendungen von ionisierender Strahlung und weiteren bildgebenden Verfahren, die fur die
vorgesehene Anwendung von Bedeutung sind, zu befragen.

(3) Vor einer Anwendung von Rontgenstrahlung in der Heilkunde oder Zahnheilkunde hat der anwendende Arzt
gebarfahige Frauen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit dem Uberweisenden Arzt, zu befragen, ob eine
Schwangerschaft besteht oder bestehen kdnnte. Bei bestehender oder nicht auszuschlieBender Schwangerschaft
ist die Dringlichkeit der Anwendung besonders zu prifen.

§ 24 Berechtigte Personen

(1) In der Heilkunde oder Zahnheilkunde darf Rdntgenstrahlung am Menschen nur angewendet werden von

1. Personen, die als Arzte approbiert sind oder denen die Ausiibung des &rztlichen Berufs erlaubt ist und die
fur das Gesamtgebiet der Réntgenuntersuchung oder Rdntgenbehandlung die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzen,

2. Personen, die als Arzte oder Zahnéarzte approbiert sind oder denen die Ausiibung des &rztlichen oder
zahnarztlichen Berufs erlaubt ist und die fir das Teilgebiet der Anwendung von Réntgenstrahlung, in dem sie
tatig sind, die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

3. Personen, die als Arzte oder Zahnéarzte approbiert sind oder zur Ausiibung des arztlichen oder zahnérztlichen
Berufs berechtigt sind und nicht Uber die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verfigen, wenn sie
unter standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Nummer 1 oder 2 tatig sind und uber die
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verflgen.

(2) Die technische Durchfuhrung ist neben den in Absatz 1 genannten Personen ausschlielich

1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBI. | S.
1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2686) geandert worden
ist,

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich Uberwachten erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchfihrung Gegenstand ihrer Ausbildung und Prafung
war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

3. Personen, die sich in einer die erforderlichen Voraussetzungen zur technischen Durchfihrung vermittelnden
beruflichen Ausbildung befinden, wenn sie unter standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach §
24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 Arbeiten ausflihren, die ihnen im Rahmen ihrer Ausbildung Ubertragen sind, und sie
die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen und

4. Personen mit einer erfolgreich abgeschlossenen sonstigen medizinischen Ausbildung, wenn sie unter
standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 tatig sind und die
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen,
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5. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1
Nummer 1 oder Nummer 2 tatig sind,

erlaubt.
§ 25 Anwendungsgrundsatze

(1) Réntgenstrahlung darf am Menschen nur in Austbung der Heilkunde oder Zahnheilkunde, in der
medizinischen Forschung, in sonstigen durch Gesetz vorgesehenen oder zugelassenen Fallen, zur Untersuchung
nach Vorschriften des allgemeinen Arbeitsschutzes oder in den Fallen, in denen die Aufenthalts- oder
Einwanderungsbestimmungen eines anderen Staates eine Rdntgenaufnahme fordern, angewendet werden.
Freiwillige Rontgenreihenuntersuchungen zur Ermittlung Ubertragbarer Krankheiten in Landesteilen oder
flr Bevolkerungsgruppen mit tberdurchschnittlicher Erkrankungshaufigkeit oder zur Friiherkennung von
Krankheiten bei besonders betroffenen Personengruppen bedrfen der Zulassung durch die zustandigen
obersten Landesgesundheitsbehdrden. Fir die Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen in den nach
dem Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Fallen gelten § 23 Abs. 3 und § 24, fir die Ubrigen Anwendungen
von Rdntgenstrahlung am Menschen auRerhalb der Heilkunde oder Zahnheilkunde gelten die §§ 23 und 24
entsprechend.

(1a) Bei jeder Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen muss die ordnungsgemafe Funktion der
Rdntgeneinrichtung sichergestellt sein.

(2) Die durch eine Rontgenuntersuchung bedingte Strahlenexposition ist so weit einzuschranken, wie dies mit
den Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft zu vereinbaren ist. Bei der Rontgenbehandlung mussen
Dosis und Dosisverteilung bei jeder zu behandelnden Person nach den Erfordernissen der medizinischen
Wissenschaft individuell festgelegt werden; die Dosis auBerhalb des Zielvolumens ist so niedrig zu halten, wie
dies unter Berlcksichtigung des Behandlungszwecks madglich ist. Ist bei Frauen trotz bestehender oder nicht
auszuschliefender Schwangerschaft die Anwendung von Rontgenstrahlung geboten, sind alle Méglichkeiten
zur Herabsetzung der Strahlenexposition der Schwangeren und insbesondere des ungeborenen Kindes
auszuschoépfen.

(3) Kérperbereiche, die bei der vorgesehenen Anwendung von Rontgenstrahlung nicht von der Nutzstrahlung
getroffen werden massen, sind vor einer Strahlenexposition so weit wie mdglich zu schitzen.

(4) Die Vorschriften Uber die Dosisgrenzwerte und Uber die physikalische Strahlenschutzkontrolle nach § 35
gelten nicht fur Personen, an denen nach Absatz 1 Rontgenstrahlung angewendet wird.

(5) Helfende Personen sind Uber die mdglichen Gefahren der Strahlenexposition vor dem Betreten des
Kontrollbereichs zu unterrichten. Es sind Manahmen zu ergreifen, um ihre Strahlenexposition zu beschranken.
Absatz 4, § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 9 Satz 1 gelten entsprechend flr helfende Personen.

(6) Es ist dafiir zu sorgen, dass die ausschlieflich fir die Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen
bestimmten Einrichtungen nur in dem Umfang vorhanden sind, wie es fiir die ordnungsgemafe Durchflihrung der
radiologischen Diagnostik erforderlich ist.

§ 26 Rontgendurchleuchtung

Bei der Rontgendurchleuchtung von Menschen ist zur Gewahrleistung des Standes der Technik zumindest eine
Einrichtung zur elektronischen Bildverstarkung mit Fernsehkette und automatischer Dosisleistungsregelung oder
eine andere, mindestens gleichwertige Einrichtung zu verwenden. Der Rontgenstrahler darf nur wahrend der
Durchleuchtung oder zum Anfertigen einer Aufnahme eingeschaltet sein.

§ 27 Rontgenbehandlung

(1) Vor der Réntgenbehandlung muss von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und, soweit es die Art

der Behandlung erfordert, einem Medizinphysik-Experten ein auf den Patienten bezogener Bestrahlungsplan
einschliellich der Bestrahlungsbedingungen nach MaRgabe des Satzes 2 schriftlich festgelegt werden. Aus dem
Bestrahlungsplan mussen alle erforderlichen Daten der Rdntgenbehandlung zu ersehen sein, insbesondere die
Dauer und Zeitfolge der Bestrahlungen, die Oberflachendosis und die Dosis im Zielvolumen, die Lokalisation
und die Abgrenzung des Bestrahlungsfeldes, die Einstrahlrichtung, die Filterung, der Rdntgenréhrenstrom,

die Rontgenrohrenspannung und der Brennfleck-Haut-Abstand sowie die Festlegung des Schutzes gegen
Streustrahlung.

(2) Die Einhaltung aller im Bestrahlungsplan festgelegten Bedingungen sind vor Beginn
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1. der ersten Bestrahlung von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 und, soweit es die Art der Behandlung
erfordert, von einem Medizinphysik-Experten,

2. jeder weiteren Bestrahlung von einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2
zu Uberprifen.

(3) Uber die Rontgenbehandlung ist ein Bestrahlungsprotokoll zu erstellen. Hierzu gehoren auch Aufzeichnungen
Uber die Uberprifung der Filterung.

§ 28 Aufzeichnungspflichten, Rontgenpass

(1) Es ist dafiir zu sorgen, dass Uber jede Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen Aufzeichnungen nach
Malgabe des Satzes 2 angefertigt werden. Die Aufzeichnungen missen enthalten:

1. die Ergebnisse der Befragung des Patienten nach § 23 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1,

den Zeitpunkt und die Art der Anwendung,

die untersuchte Kérperregion,

Angaben zur rechtfertigenden Indikation nach § 23 Abs. 1 Satz 1,

bei einer Untersuchung zusatzlich den erhobenen Befund,

o vk~ wNnN

die Strahlenexposition des Patienten, soweit sie erfasst worden ist, oder die zu deren Ermittlung
erforderlichen Daten und Angaben und

7. bei einer Behandlung zusatzlich den Bestrahlungsplan nach § 27 Abs. 1 Satz 1 und das Bestrahlungsprotokoll
nach § 27 Abs. 3.

Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugten Zugriff und unbefugte Anderung zu sichern. Sie sind auf Verlangen
der zustandigen Behdrde vorzulegen; dies gilt nicht fur die medizinischen Befunde.

(2) Der untersuchten oder behandelten Person ist auf deren Wunsch eine Abschrift oder Ablichtung der
Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 6 und 7 zu Uberlassen. Bei Rdntgenuntersuchungen sind
Rontgenpasse bereitzuhalten und der untersuchten Person anzubieten. Wird ein Réntgenpass ausgestellt oder
legt die untersuchte Person einen Réntgenpass vor, so sind die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie
Angaben zum untersuchenden Arzt einzutragen.

(3) Aufzeichnungen uber Rontgenbehandlungen sind 30 Jahre lang nach der letzten Behandlung aufzubewahren.
Rontgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 lber Réntgenuntersuchungen sind zehn

Jahre lang nach der letzten Untersuchung aufzubewahren. Réntgenbilder und die Aufzeichnungen von
Rdéntgenuntersuchungen einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sind bis zur Vollendung
des 28. Lebensjahres dieser Person aufzubewahren. Die zustandige Behdrde kann verlangen, dass im Falle der
Praxisaufgabe oder sonstiger Einstellung des Betriebes die Aufzeichnungen und Réntgenbilder unverziglich bei
einer von ihr bestimmten Stelle zu hinterlegen sind; dabei ist die arztliche Schweigepflicht zu wahren. Diese
Stelle hat auch die sich aus Absatz 6 Satz 1 ergebenden Pflichten zu erfillen.

(4) Rontgenbilder und die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 kdnnen als Wiedergabe auf einem Bildtrager
oder auf anderen Datentragern aufbewahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Wiedergaben oder die Daten

1. mit den Bildern oder Aufzeichnungen bildlich oder inhaltlich Gbereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht
werden und

2. wahrend der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfiigbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Zeit lesbar
gemacht werden kénnen,

und sichergestellt ist, dass wahrend der Aufbewahrungszeit keine Informationsanderungen oder -verluste
eintreten kénnen.

(5) Werden personenbezogene Patientendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht),
Befunde, Rdntgenbilder oder sonstige Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 auf elektronischem Datentrager
aufbewahrt, ist durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen, dass

1. der Urheber, der Entstehungsort und -zeitpunkt eindeutig erkennbar sind,

2. das Basisbild mit den bei der Nachverarbeitung verwendeten Bildbearbeitungsparametern unverandert
aufbewahrt wird; werden Serien von Einzelbildern angefertigt, muss erkennbar sein, wie viele Rdntgenbilder
insgesamt gefertigt wurden und ob alle bei der Untersuchung erzeugten Réntgenbilder oder nur eine
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Auswahl aufbewahrt wurden; wird nur eine Auswahl an Réntgenbildern aufbewahrt, missen die laufenden
Nummern der Réntgenbilder einer Serie mit aufbewahrt werden,

3. nachtragliche Anderungen oder Erganzungen als solche erkennbar sind und mit Angaben zu Urheber und
Zeitpunkt der nachtraglichen Anderungen oder Erganzungen aufbewahrt werden und

4. wahrend der Dauer der Aufbewahrung die Verknlpfung der personenbezogenen Patientendaten mit
dem erhobenen Befund, den Daten, die den Bilderzeugungsprozess beschreiben, den Bilddaten und den
sonstigen Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 jederzeit hergestellt werden kann.

Rontgenbilder kdnnen bei der Aufbewahrung auf elektronischem Datentrager komprimiert werden, wenn
sichergestellt ist, dass die diagnostische Aussagekraft erhalten bleibt.

(6) Auf elektronischem Datentrager aufbewahrte Rontgenbilder und Aufzeichnungen mussen einem mit-

oder weiterbehandelnden Arzt oder Zahnarzt oder der arztlichen oder zahnarztlichen Stelle in einer fur diese
geeigneten Form zuganglich gemacht werden kénnen. Dabei muss sichergestellt sein, dass diese Daten mit
den Ursprungsdaten tbereinstimmen und die daraus erstellten Bilder zur Befundung geeignet sind. Sofern die
Ubermittlung durch Dateniibertragung erfolgen soll, miissen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
MaBnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die
Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewahrleistet; bei der Nutzung allgemein zuganglicher Netze sind
Verschlisselungsverfahren anzuwenden.

(7) Soweit das Medizinproduktegesetz Anforderungen an die Beschaffenheit von Geraten und Einrichtungen zur
Aufzeichnung, Speicherung, Auswertung, Wiedergabe und Ubertragung von Réntgenbildern enthalt, bleiben diese
unberlhrt.

(8) Wer eine Person mit Rontgenstrahlung untersucht oder behandelt, hat einem diese Person spater
untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt auf dessen Verlangen Ausklinfte tber die
Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 zu erteilen und ihm die Aufzeichnungen und Réntgenbilder voribergehend
zu Uberlassen. Auch ohne dieses Verlangen sind die Aufzeichnungen und Réntgenbilder der untersuchten
oder behandelten Person zur Weiterleitung an einen spater untersuchenden oder behandelnden Arzt oder
Zahnarzt voribergehend zu Uberlassen, wenn zu erwarten ist, dass dadurch eine weitere Untersuchung mit
Rontgenstrahlung vermieden werden kann. Sofern die Aufzeichnungen und Réntgenbilder einem beauftragten
Dritten zur Weiterleitung an einen spater untersuchenden oder behandelnden Arzt oder Zahnarzt tiberlassen
werden, sind geeignete Mallnahmen zur Wahrung der arztlichen Schweigepflicht zu treffen. Auf die Pflicht zur
Rackgabe der Aufzeichnungen und Réntgenbilder an den Aufbewahrungspflichtigen ist in geeigneter Weise
hinzuweisen.

(9) Das Bundesamt fuir Strahlenschutz ermittelt regelmaRig die medizinische Strahlenexposition der Bevélkerung
und ausgewahlter Bevdlkerungsgruppen.

Unterabschnitt 2a
Medizinische Forschung

§ 28a Genehmigung zur Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen in der
medizinischen Forschung

(1) Wer zum Zweck der medizinischen Forschung Réntgenstrahlung am Menschen anwendet, bedarf der
Genehmigung.

(2) Fur die Erteilung der Genehmigung ist das Bundesamt fur Strahlenschutz zustandig.

§ 28b Genehmigungsvoraussetzungen fir die Anwendung von Rontgenstrahlung am
Menschen in der medizinischen Forschung

(1) Die Genehmigung nach § 28a Absatz 1 darf nur erteilt werden, wenn

1. fur das beantragte Forschungsvorhaben ein zwingendes Bedlrfnis besteht, weil die bisherigen
Forschungsergebnisse und die medizinischen Erkenntnisse nicht ausreichen,

2. die Anwendung von Réntgenstrahlung nicht durch eine Untersuchungs- oder Behandlungsart ersetzt
werden kann, die keine Strahlenexposition verursacht,
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3. die strahlenbedingten Risiken, die mit der Anwendung fur den Probanden verbunden sind, gemessen an
der voraussichtlichen Bedeutung der Ergebnisse fur die Fortentwicklung der Heilkunde oder Zahnheilkunde
oder der medizinischen Wissenschaft, arztlich gerechtfertigt sind,

4, die fur die medizinische Forschung vorgesehenen Anwendungsarten von Réntgenstrahlung dem Zweck der
Forschung entsprechen und nicht durch andere Anwendungsarten von Réntgenstrahlung ersetzt werden
kdnnen, die zu einer geringeren Strahlenexposition fir den Probanden fihren,

5. die bei der Anwendung von Réntgenstrahlung auftretende Strahlenexposition nach dem Stand
von Wissenschaft und Technik nicht weiter herabgesetzt werden kann, ohne den Zweck des
Forschungsvorhabens zu gefahrden,

die Kérperdosis des Probanden abgeschatzt worden ist,
die Anzahl der Probanden auf das notwendige MaR beschrankt wird,
die Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 28g zu dem beantragten Forschungsvorhaben vorliegt,

© ® N o

sichergestellt ist, dass

a) die Anwendung von einem Arzt geleitet wird, der eine mindestens zweijahrige Erfahrung in der
Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen nachweisen kann, die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz besitzt und wahrend der Anwendung standig erreichbar ist, und

b) bei der Planung und bei der Anwendung ein Medizinphysik-Experte hinzugezogen werden kann, soweit
es die Art der Anwendung erfordert,

10. die erforderliche Vorsorge flr die Erflllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen getroffen ist und
11. der Betrieb der Rontgeneinrichtung nach § 3 oder § 4 dieser Verordnung zulassig ist.

(2) Bei einem Forschungsvorhaben, das die Prufung von Sicherheit oder Wirksamkeit eines Verfahrens zur
Behandlung kranker Menschen zum Gegenstand hat, kann die zustandige Behérde abweichend von Absatz 1 eine
Genehmigung nach § 28a Absatz 1 auch dann erteilen, wenn der Antragsteller

1. nachvollziehbar darlegt, dass
a) die Anwendung von Rontgenstrahlung selbst nicht Gegenstand des Forschungsvorhabens ist,

b) die Art der Anwendung von Réntgenstrahlung anerkannten Standardverfahren der Heilkunde am
Menschen entspricht,

¢) Artund Haufigkeit der Anwendung von Réntgenstrahlung dem Zweck des Forschungsvorhabens
entsprechen und

d) gewahrleistet ist, dass ausschlieflich einwilligungsfahige Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, in das Forschungsvorhaben eingeschlossen werden, bei denen eine Krankheit vorliegt, deren
Behandlung im Rahmen des Forschungsvorhabens geprift wird, sowie

2. die zustimmende Stellungnahme einer Ethikkommission nach § 289 vorlegt.

(3) Die durch das Forschungsvorhaben bedingte effektive Dosis darf flir gesunde Probanden den Grenzwert von
20 Millisievert nicht tGberschreiten.

(4) Sieht der Antrag die Anwendung von Rdntgenstrahlung an mehreren Einrichtungen vor (Multi-Center-Studie),
kann die Genehmigungsbehdérde eine alle Einrichtungen umfassende Genehmigung erteilen, wenn dies der
sachgerechten Durchfiihrung der Studie dient. Im Fall einer Genehmigung nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz
1 ist fur jede beteiligte Einrichtung nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 9 und 11
vorliegen.

(5) Die Vorsorge zur Erflillung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen ist fur einen Zeitraum von zehn
Jahren nach Beendigung des Forschungsvorhabens zu treffen. Die Regelungen des Absatzes 1 Nummer 10 gelten
nicht, soweit die Vorgaben der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung durch die Vorsorge zur Erflllung
gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen nach den entsprechenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes
oder des Medizinproduktegesetzes dem Grund und der Héhe nach erflllt sind. Im Fall einer Genehmigung nach
Absatz 2 bedarf es keiner Deckungsvorsorge, die Uber die Probandenversicherung nach dem Arzneimittelgesetz
oder nach dem Medizinproduktegesetz hinausgeht.

§ 28c Besondere Schutz-, Aufklarungs- und Aufzeichnungspflichten
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(1) Die Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen in der medizinischen Forschung ist nur mit der
persénlichen Einwilligung des Probanden zulassig. Der Inhaber der Genehmigung nach § 28a Abs. 1 hat eine
schriftliche Erklarung des Probanden dariber einzuholen, dass er mit

1. der Anwendung von Réntgenstrahlung an seiner Person und

2. den Untersuchungen, die vor, wahrend und nach der Anwendung zur Kontrolle und zur Erhaltung seiner
Gesundheit erforderlich sind,

einverstanden ist. Die Erklarung ist nur wirksam, wenn der Proband geschaftsfahig und in der Lage ist, das Risiko
der Anwendung der Réntgenstrahlung fur sich einzusehen und seinen Willen hiernach zu bestimmen. Diese
Erklarung und alle im Zusammenhang mit der Anwendung stehenden Einwilligungen kénnen jederzeit formlos
widerrufen werden.

(2) Die Anwendung ist ferner nur zuldssig, wenn der Proband zuvor eine weitere schriftliche Erklarung dariber
abgegeben hat, dass er mit der

1. Mitteilung seiner Teilnahme an dem Forschungsvorhaben und
2. der unwiderruflichen Mitteilung der durch die Anwendung erhaltenen Strahlenexpositionen
an die zustandige Behdrde einverstanden ist.

(3) Vor Abgabe der Einwilligungen ist der Proband durch den das Forschungsvorhaben leitenden oder einen
von diesem beauftragten Arzt oder Zahnarzt iber Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken der Anwendung der
Rontgenstrahlung und Uber die Mdglichkeit des Widerrufs aufzuklaren. Der Proband ist zu befragen, ob an
ihm bereits ionisierende Strahlung zum Zweck der Untersuchung, Behandlung oder auerhalb der Heilkunde
oder Zahnheilkunde angewendet worden ist. Uber die Aufklarung und die Befragung des Probanden sind
Aufzeichnungen anzufertigen.

(4) Der Proband ist vor Beginn der Anwendung von Réntgenstrahlung arztlich oder zahnarztlich zu untersuchen.
Die Korperdosis ist durch geeignete Verfahren zu Uberwachen. Der Zeitpunkt der Anwendung, die Ergebnisse der
Uberwachungsmalnahmen und die Befunde sind aufzuzeichnen.

(5) Die Erklarungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 und die Aufzeichnungen nach Absatz 3 Satz 3 und Absatz
4 Satz 3 sind 30 Jahre lang nach deren Abgabe oder dem Zeitpunkt der Anwendung aufzubewahren und auf
Verlangen der zustéandigen Behorde vorzulegen. Fir die Aufzeichnungen gilt § 28 Abs. 2, 3 Satz 4 und 5 und Abs.
4 bis 7 entsprechend.

§ 28d Anwendungsverbote und Anwendungsbeschrankungen fiir einzelne
Personengruppen

(1) An schwangeren Frauen darf Rontgenstrahlung in der medizinischen Forschung nicht angewendet werden.
Das Gleiche gilt fir Personen, die auf gerichtliche oder behdérdliche Anordnung verwahrt werden.

(2) Von der Anwendung ausgeschlossen sind gesunde Probanden, bei denen in den vergangenen zehn Jahren

Rontgenstrahlung zu Forschungs- oder Behandlungszwecken angewendet worden ist, wenn durch die erneute
Anwendung in der medizinischen Forschung eine effektive Dosis von mehr als 10 Millisievert zu erwarten ist. §
28b Absatz 3 bleibt unberihrt.

(3) Die Anwendung von Réntgenstrahlung an gesunden Probanden, die das 50. Lebensjahr nicht vollendet haben,
ist nur zulassig, wenn dies arztlich gerechtfertigt und zur Erreichung des Forschungszieles besonders notwendig
ist.

(4) An geschaftsunfahigen und beschrankt geschaftsfahigen Probanden ist die Anwendung von Rdntgenstrahlung
nur zulassig, wenn

1. das Forschungsziel anders nicht erreicht werden kann,

2. die Anwendung an Probanden erfolgt, bei denen in Bezug auf das genehmigungsbedurftige
Forschungsvorhaben eine Krankheit oder ein entsprechender Krankheitsverdacht vorliegt, und die
Anwendung geeignet ist, diese Krankheit zu erkennen, das Leben der betroffenen Person zu retten, ihre
Gesundheit wiederherzustellen oder ihr Leiden zu lindern, und

3. der gesetzliche Vertreter oder der Betreuer seine Einwilligung abgegeben hat, nachdem er von dem
das Forschungsvorhaben leitenden Arzt oder Zahnarzt Gber Wesen, Bedeutung, Tragweite und Risiken
aufgeklart worden ist; ist der geschaftsunfahige oder beschrankt geschaftsfahige Proband in der Lage,
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Wesen, Bedeutung und Tragweite der Anwendung einzusehen und seinen Willen hiernach zu bestimmen, ist
zusatzlich dessen personliche Einwilligung erforderlich.

FUr die Erklarungen nach Satz 1 Nr. 3 gilt § 28c Abs. 1 bis 3 entsprechend.
§ 28e Mitteilungs- und Berichtspflichten

(1) Der zustandigen Aufsichtsbehérde und der Genehmigungsbehdérde sind unverziglich mitzuteilen:

1. jede Uberschreitung der Dosisgrenzwerte nach § 28b Absatz 3 und § 28d Absatz 2 Satz 1 unter Angabe der
naheren Umstande und

2. die Beendigung der Anwendung von Réntgenstrahlung fur die Durchfuhrung des Forschungsvorhabens.

(2) Der zustandigen Aufsichtsbehdrde und der Genehmigungsbehdrde sind nach Beendigung der Anwendung je
ein Abschlussbericht vorzulegen, aus dem die im Einzelfall ermittelte Kérperdosis oder die zur Berechnung der
Kérperdosen relevanten Daten hervorgehen.

§ 28f Schutzanordnung

Ist zu besorgen, dass ein Proband auf Grund einer Uberschreitung der genehmigten Dosiswerte fiir die
Anwendung von Rontgenstrahlung in der medizinischen Forschung an der Gesundheit geschadigt wird, so ordnet
die zustandige Aufsichtsbehérde an, dass er durch einen Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 untersucht wird.

§ 28g Ethikkommission

Eine im Geltungsbereich dieser Verordnung tatige Ethikkommission muss unabhangig, interdisziplinar

besetzt und bei der zustandigen Bundesoberbehdérde registriert sein. Ihre Aufgabe ist es, das beantragte
Forschungsvorhaben nach ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten mit mindestens flinf Mitgliedern mundlich
zu beraten und innerhalb von langstens 60 Tagen nach Eingang der erforderlichen Unterlagen eine schriftliche
Stellungnahme abzugeben, insbesondere dazu, ob fur das beantragte Vorhaben ein zwingendes Bedrfnis im
Sinne des § 28b Absatz 1 Nummer 1 besteht. Bei multizentrischen Studien genugt die Stellungnahme einer
Ethikkommission. Eine Registrierung erfolgt nur, wenn in einer veroffentlichten Verfahrensordnung die Mitglieder,
die aus medizinischen oder zahnmedizinischen Sachverstandigen und nichtmedizinischen Mitgliedern bestehen
und die erforderliche Fachkompetenz aufweisen, das Verfahren und die Anschrift aufgefihrt sind. Veranderungen
der Zusammensetzung der Kommission, des Verfahrens oder der Ubrigen Festlegungen der Verfahrensordnung
sind der Behdrde unverziglich mitzuteilen.

Unterabschnitt 3
Anwendung von Rontgenstrahlung in der Tierheilkunde oder in
sonstigen Fallen

§ 29 Berechtigte Personen in der Tierheilkunde

(1) Réntgenstrahlung darf in der Tierheilkunde nur angewendet werden von

1. Personen, die zur Auslbung des tierarztlichen, arztlichen oder zahnarztlichen Berufs berechtigt sind und die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,

2. Personen, die zur Auslibung des tierarztlichen, arztlichen oder zahnarztlichen Berufs berechtigt sind und die
nicht die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen, wenn sie auf ihrem speziellen Arbeitsgebiet
Uber die fur die Anwendung erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfiigen und unter standiger
Aufsicht und Verantwortung einer der unter Nummer 1 genannten Personen tatig sind.

(2) Die technische Durchfuhrung ist neben den in Absatz 1 genannten Personen ausschlielich

1. Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 des MTA-Gesetzes vom 2. August 1993 (BGBI. | S.
1402), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2686) geandert worden
ist,

2. Personen mit einer staatlich geregelten, staatlich anerkannten oder staatlich Uberwachten erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung, wenn die technische Durchfuhrung Gegenstand ihrer Ausbildung und Prafung
war und sie die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen,
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3. Personen, die Uber die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfigen, wenn sie unter standiger
Aufsicht und Verantwortung einer der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Personen tatig sind,

4. Medizinphysik-Experten, wenn sie unter standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Absatz 1
Nummer 1 tatig sind,

erlaubt.
(3) Bei der Anwendung von Rontgenstrahlung am Tier bleiben tierschutzrechtliche Vorschriften unberiihrt.

(4) Tierbegleitpersonen sind vor dem Betreten des Kontrollbereichs Gber die mdglichen Gefahren der
Strahlenexposition zu unterrichten. Es sind MaBnahmen zu ergreifen, um ihre Strahlenexposition zu beschranken.
§ 25 Absatz 4, § 35 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 9 Satz 1 gelten fur Tierbegleitpersonen entsprechend.

§ 30 Berechtigte Personen in sonstigen Fallen
In anderen Fallen als zur Anwendung am Menschen oder in der Tierheilkunde durfen nur solche Personen
Rontgenstrahlung anwenden oder die Anwendung technisch durchfiihren, die

1. die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen oder

2. auf ihrem Arbeitsgebiet Gber die fur den Anwendungsfall erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
verflgen, wenn sie unter Aufsicht und Verantwortung einer Person nach Nummer 1 tatig werden.

Satz 1 gilt nicht fur den Betrieb eines Vollschutzgerates nach § 2 Nummer 25.

Unterabschnitt 4
Vorschriften uber die Strahlenexposition

§ 31 Kategorien beruflich strahlenexponierter Personen

Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition durch Tatigkeiten nach dieser Verordnung ausgesetzt sind,
sind zum Zweck der Kontrolle und arbeitsmedizinischen Vorsorge folgenden Kategorien zugeordnet:

1. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie A:
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu einer effektiven
Dosis von mehr als 6 Millisievert oder einer héheren Organdosis als 45 Millisievert fiir die Augenlinse oder
150 Millisievert fir die Haut, die Hande, die Unterarme, die Fulle und Kndchel flhren kann.

2. Beruflich strahlenexponierte Personen der Kategorie B:
Personen, die einer beruflichen Strahlenexposition ausgesetzt sind, die im Kalenderjahr zu einer effektiven
Dosis von mehr als 1 Millisievert oder einer héheren Organdosis als 15 Millisievert fir die Augenlinse oder 50
Millisievert fir die Haut, die Hande, die Unterarme, die FilRe und Kndchel fihren kann, ohne in die Kategorie
A zu fallen.

§ 31a Dosisgrenzwerte bei beruflicher Strahlenexposition

(1) FUr beruflich strahlenexponierte Personen darf die effektive Dosis den Grenzwert von 20 Millisievert im
Kalenderjahr nicht lberschreiten. Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall fiir ein einzelnes Jahr eine effektive
Dosis von 50 Millisievert zulassen, wobei fir finf aufeinander folgende Jahre 100 Millisievert nicht tberschritten
werden durfen.
(2) Far beruflich strahlenexponierte Personen darf die Organdosis

fur die Augenlinse den Grenzwert von 150 Millisievert,

fur die Haut, die Hande, die Unterarme, die FiiBe und Kndchel jeweils den Grenzwert von 500 Millisievert,

1
2
3. flr die Keimdrusen, die Gebarmutter und das Knochenmark (rot) jeweils den Grenzwert von 50 Millisievert,
4. fir die Schilddrise und die Knochenoberflache jeweils den Grenzwert von 300 Millisievert,

5

fur den Dickdarm, die Lunge, den Magen, die Blase, die Brust, die Leber, die Speiseréhre, andere Organe
oder Gewebe gemal Anlage 3 FuBnote 1, soweit nicht unter Nummer 3 genannt, jeweils den Grenzwert von
150 Millisievert

im Kalenderjahr nicht Uberschreiten.
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(3) Fr Personen unter 18 Jahren darf die effektive Dosis den Grenzwert von 1 Millisievert im Kalenderjahr
nicht Uberschreiten. Die Organdosis fiir die Augenlinse darf den Grenzwert von 15 Millisievert, fur die Haut,
die Hande, die Unterarme, die FiilBe und Kndchel jeweils den Grenzwert von 50 Millisievert im Kalenderjahr
nicht Uberschreiten. Abweichend von den Satzen 1 und 2 kann die zustandige Behdrde fur Auszubildende

und Studierende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festlegen, dass die effektive Dosis den Grenzwert von 6
Millisievert, die Organdosis der Augenlinse den Grenzwert von 45 Millisievert und die Organdosis der Haut, der
Hande, der Unterarme, der FiRe und Kndchel jeweils den Grenzwert von 150 Millisievert im Kalenderjahr nicht
Uberschreiten darf, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles notwendig ist.

(4) Bei gebarfahigen Frauen darf die Gber einen Monat kumulierte Dosis der Gebarmutter den Grenzwert von

2 Millisievert nicht Gberschreiten. Fir ein ungeborenes Kind, das auf Grund der Beschaftigung der Mutter einer
Strahlenexposition ausgesetzt ist, darf die Aquivalentdosis vom Zeitpunkt der Mitteilung der Schwangerschaft bis
zu deren Ende den Grenzwert von 1 Millisievert nicht (iberschreiten. Als Aquivalentdosis des ungeborenen Kindes
gilt die Organdosis der Gebarmutter der schwangeren Frau.

(5) Bei der Ermittlung der Kérperdosis ist die berufliche Strahlenexposition aus dem Anwendungsbereich

der Strahlenschutzverordnung sowie die berufliche Strahlenexposition, die aulRerhalb des raumlichen
Geltungsbereiches dieser Verordnung erfolgt, einzubeziehen. Die natlrliche Strahlenexposition, die medizinische
Strahlenexposition und die Exposition als helfende Person oder Tierbegleitperson sind nicht zu berticksichtigen.

§ 31b Berufslebensdosis

Die Summe der in allen Kalenderjahren ermittelten effektiven Dosen beruflich strahlenexponierter Personen darf
den Grenzwert von 400 Millisievert nicht Gberschreiten. Die zustandige Behérde kann im Benehmen mit dem Arzt
nach § 41 Abs. 1 Satz 1 eine weitere berufliche Strahlenexposition zulassen, wenn diese 10 Millisievert effektive
Dosis im Kalenderjahr nicht Gberschreitet und die beruflich strahlenexponierte Person schriftlich einwilligt.

§ 31c Dosisbegrenzung bei Uberschreitung

Wurde unter Verstol8 gegen § 31a Abs. 1 oder 2 ein Grenzwert im Kalenderjahr tGberschritten, so ist eine
Weiterbeschaftigung als beruflich strahlenexponierte Person nur zuldssig, wenn die Expositionen in den
folgenden vier Kalenderjahren unter Beriicksichtigung der erfolgten Grenzwertlberschreitung so begrenzt
werden, dass die Summe der Dosen das Funffache des jeweiligen Grenzwertes nicht Uberschreitet. Ist die
Uberschreitung eines Grenzwertes so hoch, dass bei Anwendung von Satz 1 die bisherige Beschaftigung nicht
fortgesetzt werden kann, kann die zustandige Behérde im Benehmen mit einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1
Ausnahmen von Satz 1 zulassen.

§ 32 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevolkerung

(1) Far Einzelpersonen der Bevdlkerung darf die effektive Dosis den Grenzwert von 1 Millisievert im Kalenderjahr
nicht Uberschreiten.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf die Organdosis fiir die Augenlinse den Grenzwert von 15 Millisievert
im Kalenderjahr und die Organdosis fur die Haut den Grenzwert von 50 Millisievert im Kalenderjahr nicht
Uberschreiten.

§ 33 Anordnung von MaRnahmen und behordliche Ausnahmen

(1) Die zustandige Behdrde kann auch nachtraglich anordnen, dass

1. die Wirksamkeit der dem Strahlenschutz dienenden Ausriistungen einer Rontgeneinrichtung oder eines
Storstrahlers nach § 5 Abs. 1 sowie

2. die Konstanz der MessgroRen zur Beschreibung der Bildqualitat und Héhe der Strahlenexposition einer
Rontgeneinrichtung zur Untersuchung von Menschen

durch eine von ihr bestimmte Stelle gepruft und dass die Prifung in bestimmten Abstanden wiederholt wird.

(2) Die zustandige Behorde kann nachtraglich diejenigen Schutzmanahmen anordnen, die

1. nach dem Stand der Technik oder dem Stand der Heilkunde oder Zahnheilkunde zum Schutz von Leben,
Gesundheit oder Sachgltern einzelner oder der Allgemeinheit vor Gefahren durch den Betrieb einer
Rdntgeneinrichtung oder eines Stdrstrahlers nach § 5 Abs. 1 oder
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2. zur Durchfiihrung der §§ 13 bis 32 und 34 bis 42 erforderlich sind.

(3) Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 oder 2 nicht die Beseitigung einer dringenden Gefahr fur Leben,
Gesundheit oder bedeutende Sachglter bezweckt, ist fir die Ausfihrung eine angemessene Frist zu setzen.

(4) Die Anordnung ist an den Strahlenschutzverantwortlichen zu richten. Sie kann in dringenden Fallen auch an
einen Strahlenschutzbeauftragten gerichtet werden. Dieser hat den Strahlenschutzverantwortlichen von der
Anordnung unverzlglich zu unterrichten.

(5) Beim Betrieb einer ortsveranderlichen Rontgeneinrichtung oder eines ortsveranderlichen Stérstrahlers
nach § 5 Abs. 1 kann die Anordnung auch an denjenigen gerichtet werden, in dessen Verfligungsbereich der
Betrieb stattfindet. Dieser hat die erforderlichen SchutzmaBnahmen zu treffen und den von ihm beauftragten
Strahlenschutzverantwortlichen auf die Einhaltung der SchutzmalRnahmen hinzuweisen.

(6) Die zustandige Behdrde kann im Einzelfall gestatten, dass von den Vorschriften der §§ 15a bis 18, 19 bis 32
und 34 bis 41 mit Ausnahme der Dosisgrenzwertregelungen abgewichen wird, wenn

1. eine Rontgeneinrichtung, ein Storstrahler oder eine Tatigkeit erprobt werden soll oder die Einhaltung der
Anforderungen einen unverhaltnismalig grolen Aufwand erfordern wirde, sofern in beiden Fallen die
Sicherheit der Rontgeneinrichtung, des Stérstrahlers oder der Tatigkeit sowie der Strahlenschutz auf andere
Weise gewahrleistet sind, oder

2. die Sicherheit der Rontgeneinrichtung, des Storstrahlers oder der Tatigkeit durch die Abweichung nicht
beeintrachtigt werden und der Strahlenschutz gewahrleistet ist.

§ 34 Messung von Ortsdosis, Ortsdosisleistung und Personendosis

(1) Soweit es aus Grinden des Strahlenschutzes erforderlich ist, ist die Ortsdosis oder Ortsdosisleistung im
Kontrollbereich und im Uberwachungsbereich einer Rontgeneinrichtung oder eines Stérstrahlers nach § 5 Abs.
1 zu messen. In begriindeten Ausnahmefallen kann die zustandige Behérde eine Stelle bestimmen, die die
Messung vorzunehmen hat.

(2) Zeitpunkt und Ergebnis der Messungen nach Absatz 1 sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind

nach Abschluss der Aufzeichnung 30 Jahre lang aufzubewahren und der zustandigen Behérde auf Verlangen
vorzulegen. Bei Beendigung des Betriebes der Rdntgeneinrichtung oder des Stdrstrahlers nach § 5 Abs. 1 sind sie
bei der von der zustandigen Behérde bestimmten Stelle zu hinterlegen.

(3) Zur Messung der Personendosis, der Ortsdosis und der Ortsdosisleistung sind, sofern geeichte
Strahlungsmessgerate nicht vorgeschrieben sind, andere geeignete Strahlungsmessgerate zu verwenden. Die
Strahlungsmessgerate massen

1. den Anforderungen des Messzwecks gendigen,
2. in ausreichender Zahl vorhanden sein und
3. regelmaRig auf ihre Funktionstiichtigkeit gepruft und gewartet werden.

(4) Der Zeitpunkt und das Ergebnis der Funktionsprifung und Wartung nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 sind
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der Funktionsprufung oder Wartung
aufzubewahren und der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen oder bei einer von ihr zu bestimmenden
Stelle zu hinterlegen.

§ 35 Zu uberwachende Personen und Ermittlung der Korperdosis

(1) An Personen, die sich aus anderen Grunden als zu ihrer arztlichen oder zahnarztlichen Untersuchung oder
Behandlung im Kontrollbereich aufhalten, ist unverzuglich die Kérperdosis zu ermitteln. Ist beim Aufenthalt von
Personen im Kontrollbereich sichergestellt, dass im Kalenderjahr eine effektive Dosis von 1 Millisievert oder
héhere Organdosen als ein Zehntel der Organdosisgrenzwerte des § 31a Abs. 2 nicht erreicht werden kdnnen,
so kann die zustandige Behdrde Ausnahmen von Satz 1 zulassen. Die in Satz 1 genannten Personen haben die
erforderlichen Messungen zu dulden.

(2) Wer eine Anzeige nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 zu erstatten hat, hat dafur zu sorgen, dass die unter seiner
Aufsicht stehenden Personen in Kontrollbereichen nur beschaftigt werden, wenn jede einzelne beruflich
strahlenexponierte Person im Besitz eines vollstandig gefiihrten, bei der zustandigen Behdrde registrierten
Strahlenpasses ist. Wenn er selbst in Kontrollbereichen tatig wird, gilt Satz 1 entsprechend. Die zustandige
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Behdrde kann Aufzeichnungen Uber die Strahlenexposition, die auBerhalb des Geltungsbereiches dieser
Verordnung ausgestellt worden sind, als ausreichend im Sinne von Satz 1 anerkennen, wenn diese dem
Strahlenpass entsprechen. Die Bundesregierung erlasst mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine
Verwaltungsvorschriften Gber Inhalt, Form, Fihrung und Registrierung des Strahlenpasses.

(3) Beruflich strahlenexponierten Personen nach Absatz 2 darf eine Beschaftigung im Kontrollbereich nur erlaubt
werden, wenn diese den Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 vorlegen und ein Dosimeter nach Absatz 4 Satz 3
tragen.

(4) Die Koérperdosis ist durch Messung der Personendosis zu ermitteln. Die zustandige Behdrde bestimmt
Messstellen fur Messungen nach Satz 1. Die Personendosis ist zu messen mit

1. einem Dosimeter, das bei einer nach Absatz 4 Satz 2 bestimmten Messstelle anzufordern ist, oder

2. einem Dosimeter, dessen Messwert in der Einrichtung der zu Uberwachenden Person ausgewertet wird
und dessen Verwendung nach Zustimmung einer nach Absatz 4 Satz 2 bestimmten Messstelle von der
zustandigen Behodrde gestattet wurde.

Die Anzeige dieses Dosimeters gilt als MaB flr die effektive Dosis, sofern die Kérperdosis fur einzelne Kérperteile,
Organe oder Gewebe nicht genauer ermittelt worden ist. Wenn auf Grund der Messung der Personendosis oder
sonstiger Tatsachen der Verdacht besteht, dass die Dosisgrenzwerte des § 31a lberschritten werden, so ist die
Kérperdosis unter Berlicksichtigung der Expositionsbedingungen zu ermitteln.

(5) Die Dosimeter sind an einer fur die Strahlenexposition als reprasentativ geltenden Stelle der
Kbrperoberflache, in der Regel an der Vorderseite des Rumpfes, zu tragen. Ist vorauszusehen, dass im
Kalenderjahr die Organdosis fir die Hande, die Unterarme, die FuBe und Kndchel oder die Haut groRer ist als
150 Millisievert oder die Organdosis der Augenlinse groRer ist als 45 Millisievert, so ist die Personendosis durch
weitere Dosimeter auch an diesen Kdrperteilen festzustellen.

(6) Der zu Uberwachenden Person ist auf ihr Verlangen ein Dosimeter zur Verfligung zu stellen, mit dem die
Personendosis jederzeit festgestellt werden kann. Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber darliber informiert hat, dass
sie schwanger ist, ist ihre berufliche Strahlenexposition arbeitswdchentlich zu ermitteln und ihr mitzuteilen.

(7) Die Dosimeter nach Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 sind der Messstelle jeweils nach Ablauf eines

Monats unverziglich einzureichen oder es sind im Fall des Absatzes 4 Satz 3 Nummer 2 deren Messwerte der
Messstelle zur Prifung und Feststellung bereitzustellen; hierbei sind die jeweiligen Personendaten (Familienname,
Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht), bei Strahlenpassinhabern nach Absatz 2 Satz 1 und 2 die
Registriernummer des Strahlenpasses sowie die Beschaftigungsmerkmale und die Expositionsverhaltnisse
mitzuteilen. Die zustandige Behdrde kann

1. gestatten, dass Dosimeter in Zeitabstanden bis zu drei Monaten der Messstelle einzureichen sind, oder

2. anordnen, dass die Dosimeter der Messstelle in Zeitabstanden von weniger als einem Monat einzureichen
sind, wenn nach der Art des Betriebes der Rdntgeneinrichtung oder des Stérstrahlers nach § 5 Absatz 1 eine
besondere Gefahrdung méglich erscheint.

Die Messstelle nach Absatz 4 Satz 2 hat Personendosimeter bereitzustellen oder im Fall des Absatzes 4 Satz 3
Nummer 2 der Verwendung zuzustimmen, die Personendosis festzustellen, die Messergebnisse aufzuzeichnen
und demjenigen, der die Messung veranlasst hat, schriftlich mitzuteilen. Sie hat ihre Aufzeichnungen fiinf Jahre
lang nach der jeweiligen Feststellung aufzubewahren. Die Messstelle hat der zustandigen Behdrde auf Verlangen
die Ergebnisse ihrer Feststellungen einschlielflich der Angaben nach Satz 1 mitzuteilen.

(8) Die zustandige Behdrde kann

1. anordnen, dass abweichend von Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 2 zur Ermittlung der Kérperdosis
zusatzlich oder allein die Ortsdosis oder die Ortsdosisleistung gemessen wird, wenn dies nach den
Expositionsbedingungen erforderlich erscheint,

bei unterbliebener oder fehlerhafter Messung eine Ersatzdosis festlegen,

anordnen, dass die Personendosis nach einem anderen oder nach zwei voneinander unabhangigen Verfahren
gemessen wird und

4. anordnen, dass bei Personen, die sich im Uberwachungsbereich aufhalten, die Kérperdosis ermittelt wird.

(9) Die Ergebnisse der Ermittlungen und Messungen nach den Absatzen 1 bis 6 und 8 sind unverziglich
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind so lange aufzubewahren, bis die Uberwachte Person das 75. Lebensjahr
vollendet hat oder vollendet hatte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der jeweiligen Beschaftigung.
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Sie sind spatestens 100 Jahre nach der Geburt der betroffenen Person zu l6schen. Sie sind auf Verlangen der
zustandigen Behdérde vorzulegen oder bei einer von dieser bestimmten Stelle zu hinterlegen. § 28 Abs. 4 qilt
entsprechend. Bei einem Wechsel des Beschaftigungsverhaltnisses sind die Ermittlungsergebnisse dem neuen
Arbeitgeber auf Verlangen mitzuteilen, falls weiterhin eine Beschaftigung als beruflich strahlenexponierte Person
ausgeulbt wird. Aufzeichnungen, die infolge Beendigung der Beschaftigung als beruflich strahlenexponierte
Person nicht mehr bendtigt werden, sind der nach Landesrecht zustandigen Stelle zu Gbergeben. Einer

beruflich strahlenexponierten Person ist auf Verlangen die im Beschaftigungsverhaltnis erhaltene berufliche
Strahlenexposition schriftlich mitzuteilen, sofern nicht bereits ein Strahlenpass nach Absatz 2 Satz 1 gefuhrt wird.

(10) Die Messstellen nach Absatz 4 Satz 2 nehmen an MaRnahmen zur Qualitatssicherung teil, die von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt durchgefiihrt werden.

(11) Uberschreitungen der Grenzwerte nach § 31a Abs. 1 bis 4 sind der zustidndigen Behdrde unter Angabe der
Grlnde, der betroffenen Person und der ermittelten Kérperdosen unverzuglich mitzuteilen. Der betroffenen
Person ist unverziglich die Kérperdosis mitzuteilen.

(12) Die Qualitat der Messungen nach Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 ist durch regelmaBige interne Priifungen
sicherzustellen. Die Ergebnisse der Prifungen sind der zustandigen Behdrde auf Verlangen mitzuteilen.

§ 35a Strahlenschutzregister

(1) In das Strahlenschutzregister nach § 12¢ des Atomgesetzes werden eingetragen:

1. die infolge einer beruflichen Strahlenexposition nach § 35 Abs. 7 Satz 4 ermittelten Dosiswerte sowie
dazugehdrige Feststellungen der zustandigen Behérde,

Angaben Uber registrierte Strahlenpasse nach § 35 Abs. 2 Satz 1 oder 2,

die jeweiligen Personendaten (Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort,
Geschlecht), Beschaftigungsmerkmale und Expositionsverhaltnisse sowie die Anschrift des
Strahlenschutzverantwortlichen.

(2) Zur Eintragung in das Strahlenschutzregister Gbermitteln jeweils die Daten nach Absatz 1
1. die Messstellen nach § 35 Abs. 4 Satz 2 binnen Monatsfrist,
2. die zustandige Behorde ihre Feststellungen sowie Angaben Uber registrierte Strahlenpasse unverzuglich,

soweit neue oder gednderte Daten vorliegen. Die zustandige Behérde kann anordnen, dass eine
Messstelle bei ihr aufgezeichnete Feststellungen zu einer friher erhaltenen Kdérperdosis zur Eintragung

in das Strahlenschutzregister Gbermittelt; sie kann von ihr angeforderte Aufzeichnungen des
Strahlenschutzverantwortlichen oder des Strahlenschutzbeauftragten iber Ergebnisse von Messungen und
Ermittlungen zur Kérperdosis zur Eintragung in das Strahlenschutzregister weiterleiten.

(3) Das Bundesamt fur Strahlenschutz fasst die Ubermittelten Daten im Strahlenschutzregister personenbezogen
zusammen, wertet sie aus und unterrichtet die zustéandige Behdrde, wenn es dies im Hinblick auf die Ergebnisse
der Auswertung fur erforderlich halt.

(4) Auskunfte aus dem Strahlenschutzregister werden erteilt, soweit dies flir die Wahrnehmung der Aufgaben des
Empfangers erforderlich ist:

1. einer zustandigen Behérde oder einer Messstelle auf Anfrage; die zustandige Behorde kann Ausklnfte aus
dem Strahlenschutzregister an den Strahlenschutzverantwortlichen Gber bei ihm tatige Personen betreffende
Daten, an dessen Strahlenschutzbeauftragten sowie an den zustéandigen Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1
weitergeben, soweit dies zu deren Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist,

2. einem Strahlenschutzverantwortlichen Uber bei ihm tatige Personen betreffende Daten auf Antrag,

3. einem Trager der gesetzlichen Unfallversicherung Uber bei ihm versicherte Personen betreffende Daten auf
Antrag.

Dem Betroffenen werden Ausklnfte aus dem Strahlenschutzregister tber die zu seiner Person gespeicherten
Daten auf Antrag erteilt.

(5) Hochschulen, anderen Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und 6ffentlichen Stellen
dirfen auf Antrag Ausklnfte erteilt werden, soweit dies fur die Durchfihrung bestimmter wissenschaftlicher
Forschungsarbeiten im Bereich des Strahlenschutzes erforderlich ist und § 12¢ Abs. 3 des Atomgesetzes nicht
entgegensteht. Wird eine Auskunft (ber personenbezogene Daten beantragt, so ist eine schriftliche Einwilligung
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des Betroffenen beizufligen. Soll die Auskunft ohne Einwilligung des Betroffenen erfolgen, sind die fir die
Prifung der Voraussetzungen nach § 12c Abs. 3 Satz 2 des Atomgesetzes erforderlichen Angaben zu machen;
zu § 12c Abs. 3 Satz 3 des Atomgesetzes ist glaubhaft zu machen, dass der Zweck der wissenschaftlichen
Forschung bei Verwendung anonymisierter Daten nicht mit vertretbarem Aufwand erreicht werden kann.
Personenbezogene Daten durfen nur fur die Forschungsarbeit verwendet werden, fir die sie Ubermittelt worden
sind; die Verwendung fir andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich nach den Satzen 2 und 3
und bedarf der Zustimmung des Bundesamtes flr Strahlenschutz.

(6) Die im Strahlenschutzregister gespeicherten personenbezogenen Daten sind 100 Jahre nach der Geburt der
betroffenen Person zu léschen.

(7) Die Messstellen oder die zustandigen Behérden beginnen mit der Ubermittlung zu dem Zeitpunkt, den das
Bundesamt fur Strahlenschutz bestimmt. Das Bundesamt fur Strahlenschutz bestimmt das Datenformat und das
Verfahren der Ubermittlung.

§ 36 Unterweisung

(1) Personen, denen nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und c der Zutritt zum Kontrollbereich gestattet wird,
sind vor dem erstmaligen Zutritt Uber die Arbeitsmethoden, die mdglichen Gefahren, die anzuwendenden
Sicherheits- und SchutzmalRnahmen und den fiir ihre Beschaftigung oder ihre Anwesenheit wesentlichen Inhalt
dieser Verordnung, der Genehmigung oder Anzeige und der Strahlenschutzanweisung zu unterweisen. Satz 1
gilt entsprechend auch fur Personen, die auBerhalb des Kontrollbereichs Rontgenstrahlung anwenden, soweit
diese Tatigkeit der Genehmigung oder der Anzeige bedarf. Die Unterweisung ist mindestens einmal im Jahr

zu wiederholen. Sie kann Bestandteil sonstiger erforderlicher Unterweisungen nach immissionsschutz- oder
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften sein.

(2) Andere Personen, denen der Zutritt zu Kontrollbereichen gestattet wird, sind vorher Uber die méglichen
Gefahren und ihre Vermeidung zu unterweisen.

(3) Frauen sind im Rahmen der Unterweisungen nach Absatz 1 oder 2 darauf hinzuweisen, dass eine
Schwangerschaft im Hinblick auf die Risiken einer Strahlenexposition flr das ungeborene Kind so friih wie
maglich mitzuteilen ist.

(4) Uber den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung nach Absatz 1 oder 2 sind Aufzeichnungen zu filhren,
die von der unterwiesenen Person zu unterzeichnen sind. Die Aufzeichnungen sind in den Fallen des Absatzes
1 finf Jahre, in denen des Absatzes 2 ein Jahr lang nach der Unterweisung aufzubewahren und der zustéandigen
Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

Abschnitt 4
Arbeitsmedizinische Vorsorge

§ 37 Erfordernis der arbeitsmedizinischen Vorsorge

(1) Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf im Kontrollbereich Aufgaben nur wahrnehmen,
wenn sie innerhalb eines Jahres vor Beginn der Aufgabenwahrnehmung von einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1
untersucht worden ist und dem Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung
vorliegt, nach der der Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen.

(2) Eine beruflich strahlenexponierte Person der Kategorie A darf nach Ablauf eines Jahres seit der letzten
Beurteilung oder Untersuchung im Kontrollbereich Aufgaben nur weiter wahrnehmen, wenn sie von einem Arzt
nach § 41 Abs. 1 Satz 1 erneut untersucht oder beurteilt worden ist und dem Strahlenschutzverantwortlichen
eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, dass gegen die weitere Aufgabenwahrnehmung keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen. Wurde in einem Jahr eine Beurteilung ohne Untersuchung durchgefuhrt, so
ist die Person im folgenden Jahr zu untersuchen.

(3) Die zustandige Behodrde kann auf Vorschlag des Arztes nach § 41 Abs. 1 Satz 1 die in Absatz 2 genannte Frist
abkurzen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand der beruflich strahlenexponierten Person
dies erfordern.

(4) Die zustandige Behorde kann unter entsprechender Anwendung der Absatze 1 und 2 fir eine beruflich
strahlenexponierte Person der Kategorie B MaBnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge anordnen.
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(5) Die zustandige Behdrde kann anordnen, dass die in § 31a Abs. 3 genannten nicht beruflich
strahlenexponierten Personen sich von einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 untersuchen lassen.

(5a) Nach Beendigung der Aufgabenwahrnehmung ist daflr zu sorgen, dass die arbeitsmedizinische

Vorsorge mit Einwilligung der betroffenen Person so lange fortgesetzt wird, wie es der Arzt nach § 41 Absatz

1 Satz 1 zum Schutz der beruflich strahlenexponierten Person fur erforderlich erachtet (nachgehende
Untersuchung). Satz 1 gilt auch im Fall der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 40 Absatz 1.

Die Verpflichtung zum Angebot nachgehender Untersuchungen besteht nicht mehr, wenn der zustandige
gesetzliche Unfallversicherungstrager die nachgehende Untersuchung mit Einwilligung der betroffenen

Person nach Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses veranlasst. Voraussetzung hierflr ist, dass dem
Unfallversicherungstrager die erforderlichen Unterlagen in Kopie Uberlassen werden; hierauf ist der Betroffene
vor Abgabe der Einwilligung schriftlich hinzuweisen.

(6) Personen, die nach den Absatzen 1 bis 5 der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegen, haben die
erforderlichen arztlichen Untersuchungen zu dulden.

§ 38 Arztliche Bescheinigung

(1) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 muss zur Erteilung der arztlichen Bescheinigung die bei der
arbeitsmedizinischen Vorsorge von anderen Arzten nach § 41 Abs. 1 Satz 1 angelegten Gesundheitsakten
anfordern, soweit diese flr die Beurteilung erforderlich sind, sowie die bisher erteilten arztlichen
Bescheinigungen, die behoérdlichen Entscheidungen nach § 39 und die diesen zu Grunde liegenden Gutachten.
Die angeforderten Unterlagen sind dem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 unverzlglich zu Ubergeben. Die arztliche
Bescheinigung ist auf dem Formblatt nach Anlage 4 zu erteilen.

(2) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 kann die Erteilung der arztlichen Bescheinigung davon abhangig machen,
dass ihm

1. die Art der Aufgaben der beruflich strahlenexponierten Person und die mit diesen Aufgaben verbundenen
Arbeitsbedingungen,

2. jeder Wechsel der Art der Aufgaben und der mit diesen verbundenen Arbeitsbedingungen,

3. die Ergebnisse der Kdérperdosisermittlungen und

4. derInhalt der letzten arztlichen Bescheinigung, soweit sie nicht von ihm ausgestellt wurde,

schriftlich mitgeteilt werden. Die der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegende Person kann eine Abschrift der
Mitteilungen nach Satz 1 verlangen.

(3) Der Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 hat die arztliche Bescheinigung dem Strahlenschutzverantwortlichen, der
beruflich strahlenexponierten Person und, soweit gesundheitliche Bedenken bestehen, auch der zustandigen
Behorde unverzuglich zu Ubersenden. Wahrend der Dauer der Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich
strahlenexponierte Person ist die arztliche Bescheinigung aufzubewahren und der zustandigen Behérde auf
Verlangen vorzulegen. Die Ubersendung an die beruflich strahlenexponierte Person kann durch Eintragung des
Inhalts der Bescheinigung in den Strahlenpass ersetzt werden.

(4) Die arztliche Bescheinigung kann durch die Entscheidung der zustandigen Behdrde nach § 39 ersetzt werden.
§ 39 Behordliche Entscheidung

(1) Halt der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich strahlenexponierte Person die vom Arzt nach § 41
Abs. 1 Satz 1 in der Bescheinigung nach § 38 getroffene Beurteilung fir unzutreffend, so kann die Entscheidung
der zustandigen Behdrde beantragt werden.

(2) Die zustandige Behdrde kann vor ihrer Entscheidung das Gutachten eines Arztes einholen, der Uber die flr
arbeitsmedizinische Vorsorge strahlenexponierter Personen erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz verflgt.
Die Kosten des arztlichen Gutachtens sind vom Strahlenschutzverantwortlichen zu tragen.

§ 40 Besondere arbeitsmedizinische Vorsorge
(1) Ist nicht auszuschlieBen, dass eine Person auf Grund auBergewdhnlicher Umstande eine Strahlenexposition

erhalten hat, die im Kalenderjahr die effektive Dosis von 50 Millisievert oder die Organdosis von 150 Millisievert
fur die Augenlinse oder von 500 Millisievert fur die Haut, die Hande, die Unterarme, die FilRe oder Kndchel
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Uberschreitet, so ist dafur zu sorgen, dass sie unverzuglich einem Arzt nach § 41 Abs. 1 Satz 1 vorgestellt und der
zustandigen Behdrde der Sachverhalt unverziglich mitgeteilt wird.

(2) Ist nach dem Ergebnis der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 zu besorgen, dass die
Gesundheit der beruflich strahlenexponierten Person gefahrdet wird, wenn sie erneut eine Aufgabe als beruflich
strahlenexponierte Person wahrnimmt oder die Wahrnehmung der bisherigen Aufgabe fortsetzt, so kann die
zustandige Behorde anordnen, dass sie diese Aufgabe nicht, nicht mehr oder nur unter Beschrankungen austben
darf.

(3) (weggefallen)

(4) Personen, die der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 unterliegen, haben die
erforderlichen arztlichen Untersuchungen zu dulden.

(5) Fur die Ergebnisse der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Absatz 1 gilt § 39 entsprechend.
§ 41 Erméachtigte Arzte

(1) Die zustandige Behérde erméchtigt Arzte zur Durchfiihrung der arbeitsmedizinischen Vorsorge nach den §§
37, 38 und 40. Die Ermachtigung darf nur einem Arzt erteilt werden, der die fir die arbeitsmedizinische Vorsorge
beruflich strahlenexponierter Personen erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nachweist.

(2) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat die Aufgabe, die arbeitsmedizinische Vorsorge nach den §§ 37, 38 und 40
durchzufihren sowie die MaBnahmen vorzuschlagen, die bei erhdhter Strahlenexposition zur Vorbeugung vor
gesundheitlichen Schaden und zu ihrer Abwehr erforderlich sind. Personen, die an Arbeitsplatzen beschaftigt
sind, an denen die Augenlinse besonders belastet wird, sind daraufhin zu untersuchen, ob sich eine Katarakt
gebildet hat.

(3) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, fir jede beruflich strahlenexponierte Person, die der
arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegt, eine Gesundheitsakte nach MaRgabe des Satzes 2 zu flihren. Diese
Gesundheitsakte hat Angaben (ber die Arbeitsbedingungen, die Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge
nach § 37 Abs. 1, 2 oder 4, die arztliche Bescheinigung nach § 38 Abs. 1 Satz 3, die Ergebnisse der besonderen
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach § 40 Abs. 2, die MaBnahmen nach § 37 Abs. 3 oder § 39 Abs. 1, das
Gutachten nach § 39 Abs. 2 sowie die durch die Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte
Person erhaltene Kérperdosis zu enthalten. Die Gesundheitsakte ist so lange aufzubewahren, bis die Person
das 75. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hatte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der
Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexponierte Person. Sie ist spatestens 100 Jahre nach der
Geburt der betroffenen Person zu vernichten.

(4) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 ist verpflichtet, die Gesundheitsakte auf Verlangen der zustandigen Behérde
einer von dieser benannten Stelle zur Einsicht vorzulegen und bei Beendigung der Ermachtigung zu Ubergeben.
Dabei ist die arztliche Schweigepflicht zu wahren.

(5) Der Arzt nach Absatz 1 Satz 1 hat der untersuchten Person auf ihr Verlangen Einsicht in ihre Gesundheitsakte
zu gewahren.

Abschnitt 5
AuBergewohnliche Ereignisablaufe oder Betriebszustande

§ 42 Meldepflicht
(1) AuBergewdbhnliche Ereignisablaufe oder Betriebszustande beim Betrieb einer Rontgeneinrichtung oder eines
Stérstrahlers nach § 5 Abs. 1 sind der zustandigen Behdrde unverzuglich zu melden, wenn

1. zu besorgen ist, dass eine Person eine Strahlenexposition erhalten haben kann, die die Grenzwerte der
Kérperdosis nach § 31a Abs. 1 oder 2 Ubersteigt oder

2. sie von erheblicher sicherheitstechnischer Bedeutung sind.

(2) Nach Absatz 1 meldepflichtige auBergewdhnliche Ereignisablaufe oder Betriebszustande beim Betrieb einer
Rontgeneinrichtung, die ein Medizinprodukt oder Zubehér im Sinne des Medizinproduktegesetzes ist, sind
zusatzlich unverzuglich dem Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.
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Abschnitt 6
Formvorschriften

§ 43 Elektronische Kommunikation

(1) Aufzeichnungs-, Buchflhrungs- und Aufbewahrungspflichten nach dieser Verordnung kénnen elektronisch
erfullt werden. § 28 Absatz 4 bis 6 bleibt unberdhrt.

(2) Mitteilungs-, Melde- oder Anzeigepflichten kénnen in elektronischer Form erfullt werden, wenn der Empfanger
hierflir einen Zugang er6ffnet und das Verfahren und die flr die Datenlbertragung notwendigen Anforderungen
bestimmt. Dabei missen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende MaBnahmen zur Sicherstellung von
Datenschutz und Datensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit

der Daten gewahrleisten; bei der Nutzung allgemein zuganglicher Netze sind Verschlisselungsverfahren
anzuwenden. Ist ein Ubermitteltes elektronisches Dokument fur den Empfanger nicht zur Bearbeitung geeignet,
teilt er dies dem Absender unter Angabe der flir den Empfang geltenden technischen Rahmenbedingungen
unverziglich mit.

(3) Abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des Atomgesetzes kann eine Genehmigung
oder allgemeine Zulassung nach dieser Verordnung auch in elektronischer Form erteilt werden. In diesem
Fall ist das elektronische Dokument mit einer dauerhaft Gberprifbaren Signatur nach § 37 Absatz 4 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes zu versehen.

Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten

§ 44 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 46 Abs. 1 Nr. 4 des Atomgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. ohne Genehmigung nach
a) §3 Abs. 1 eine Rdntgeneinrichtung betreibt oder deren Betrieb verandert,
b) &5 Abs. 1 Satz 1 einen Stérstrahler betreibt oder dessen Betrieb verandert oder
¢) §28a Abs. 1 Rontgenstrahlung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung anwendet,
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 4 Abs. 6, § 5 Abs. 7, 8§ 7, 20 Abs. 4 oder § 33 Abs. 1 oder 2
zuwiderhandelt,
3. entgegen § 5 Abs. 5 einen Stdrstrahler einem anderen Uberlasst,
entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 9 Satz 1 Nr. 1 oder 2 eine Qualitatskontrolle nicht oder nicht rechtzeitig durchfiihrt oder nicht
Uberwachen l3sst,

6. entgegen § 9 Satz 1 Nr. 3 ein Bauartzeichen oder eine weitere Angabe nicht oder nicht rechtzeitig anbringt,

entgegen § 9 Satz 1 Nr. 4 oder 5, jeweils auch in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Satz 2, einen Abdruck des
Zulassungsscheins oder eine Betriebsanleitung nicht oder nicht rechtzeitig aushandigt,

entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 einen Abdruck des Zulassungsscheins nicht bereithalt,
entgegen § 12 Abs. 3 den Betrieb nicht oder nicht rechtzeitig einstellt,

10. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 die erforderliche Anzahl von Strahlenschutzbeauftragten nicht oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise bestellt,

11. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 als Strahlenschutzverantwortlicher nicht dafiir sorgt, dass eine der Vorschriften
der § 3 Abs. 8, § 13 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 bis 5, § 15a Satz 1, § 16 Abs. 4 Satz 1, § 17 Abs. 3 Satz 1, §
17a Abs. 4 Satz 1 oder § 18 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 4 eingehalten wird,

12. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 Nr. 1 als Strahlenschutzverantwortlicher oder
Strahlenschutzbeauftragter nicht daflr sorgt, dass eine der Vorschriften der § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz
1 bis 3 oder 5, Abs. 3 Satz 1 bis 5 oder Abs. 4 Satz 2 oder 3, § 17 Abs. 1 Satz 1 bis 3 oder 5, Abs. 2 Satz 1,
3 oder 4, Abs. 3 Satz 2 oder 3, § 17a Abs. 4 Satz 2 oder 3, § 18 Abs. 1 Satz 1, 2 oder 4, Abs. 2 oder 3 Satz
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1,819 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder Abs. 6 Satz 1, § 20 Abs. 1 oder 2 Satz 2, § 21 Abs. 1 oder 2 Satz 1, § 22
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2, § 23 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3, §§ 24, 25 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 oder 5
Satz 2 oder 3, §§ 26, 27 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3, § 28 Abs. 1 bis 3 Satz 1 oder 2, Abs. 4, 5 Satz 1, Abs.
6 oder 8, § 28¢c Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 bis 5, § 28d Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4, §§ 28e, 29 Absatz 1,

2 oder Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2, § 30 Satz 1, § 31a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3 Satz 1 oder 2, Abs. 4 Satz 1
oder 2 oder Abs. 5 Satz 1, § 31b Satz 1, § 31c Satz 1, §§ 32, 34 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 oder Absatz 4, §
35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 oder 4 Satz 1, 3 oder 5, Abs. 5, 6 oder 7 Satz 1, Abs. 9 oder 11, § 36
Abs. 1 Satz 1 oder 2, § 37 Abs. 1 oder 2, § 40 Absatz 1 oder § 42 eingehalten wird,

13. entgegen § 33 Abs. 4 Satz 3 den Strahlenschutzverantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

14. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 3, § 37 Abs. 6 oder § 40 Abs. 4 eine Messung oder eine arztliche Untersuchung
nicht duldet,

15. entgegen § 38 Abs. 1 Satz 2 eine angeforderte Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig Ubergibt,
16. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 eine arztliche Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig Gbersendet,

17. entgegen § 41 Abs. 3 Satz 1, 3 oder 4 eine Gesundheitsakte nicht, nicht richtig oder nicht vollstandig fihrt,
nicht oder nicht fur die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vernichtet,

18. entgegen § 41 Abs. 4 Satz 1 eine Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht
rechtzeitig Gbergibt oder

19. entgegen § 41 Abs. 5 Einsicht in die Gesundheitsakte nicht oder nicht rechtzeitig gewahrt.

Abschnitt 8
Schlussvorschriften

§ 45 Ubergangsvorschriften

(1) Wer am 1. Juli 2002 eine Rontgeneinrichtung oder einen Storstrahler befugt betreibt, darf die
Rontgeneinrichtung oder den Storstrahler mit der MalRgabe weiter betreiben, dass die Grenzwerte des § 31a Abs.
1 bis 4 und § 32 nicht Uberschritten werden. Fir den Betrieb von Réntgeneinrichtungen gilt die Genehmigung
nach § 16 der Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 als Genehmigung nach § 3 und die Anzeige nach
§ 17 der Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 als Anzeige nach § 4 fort. § 33 bleibt unberahrt.

(2) Wer am 31. Oktober 2011 eine Réntgeneinrichtung im Sinne des § 4 Absatz 4 Nummer 5 auf Grund einer
Anzeige nach § 4 Absatz 1 befugt betreibt, darf diesen Betrieb bis zum 1. November 2012 fortsetzen; wenn er vor
diesem Tag den Antrag auf Genehmigung gestellt hat, verlangert sich die Frist, bis die Behorde die Entscheidung
uber den Antrag bekannt gegeben hat. Eine Genehmigung fur den Betrieb einer Rdntgeneinrichtung im Sinne des
§ 4 Absatz 4 Nummer 5, die vor dem 1. November 2011 erteilt worden ist, erlischt am 1. November 2016, soweit
der Genehmigungsbescheid keine kiirzere Befristung vorsieht.

(3) FUr eine vor dem 1. Juli 2002 nach § 6 angezeigte Tatigkeit gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Der zur Anzeige
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Verpflichtete darf seine Tatigkeit fortsetzen, wenn er spatestens bis zum 1. Oktober 2002
die Anzeige sowie spatestens bis zum 1. Juli 2003 die Nachweise entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 der
zustandigen Behorde vorlegt.

(4) Ein Verfahren der Bauartzulassung eines Rontgenstrahlers, Hoch- oder Vollschutzgerates, das vor dem 1.
November 2011 begonnen und bei dem die Bauartprifung veranlasst worden ist, ist nach MaRgabe der bis dahin
geltenden Vorschriften abzuschlieRen.

(5) Messergebnisse nach § 35 Absatz 7 Satz 3, die vor dem 1. November 2011 aufgezeichnet worden sind, sind
nach der jeweiligen Feststellung 30 Jahre lang aufzubewahren.

(6) Bei vor dem 1. Juli 2002 bestellten Strahlenschutzbeauftragten gilt die erforderliche Fachkunde im
Strahlenschutz im Sinne des § 18a Abs. 1 als erworben und bescheinigt. Eine vor dem 1. Juli 2002 erfolgte
Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten gilt fort, sofern die Aktualisierung der Fachkunde entsprechend

§ 18a Abs. 2 bei Bestellung vor 1973 bis zum 1. Juli 2004, zwischen 1973 bis 1987 bis zum 1. Juli 2005,

nach 1987 bis zum 1. Juli 2007 nachgewiesen wird. Eine vor dem 1. Juli 2002 erworbene Fachkunde gilt fort,
sofern die Aktualisierung der Fachkunde bei Erwerb der Fachkunde vor 1973 bis zum 1. Juli 2004, bei Erwerb
zwischen 1973 bis 1987 bis zum 1. Juli 2005, bei Erwerb nach 1987 bis zum 1. Juli 2007 nachgewiesen wird.
Die Satze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir die Arzte nach § 41 Abs. 1 Satz 1, fiir Strahlenschutzverantwortliche,
die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen und die keine Strahlenschutzbeauftragten
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bestellt haben, und flur Personen, die die Fachkunde vor dem 1. Juli 2002 erworben haben, aber nicht als
Strahlenschutzbeauftragte bestellt sind.

(7) Bei vor dem 1. Juli 2002 tatigen Personen im Sinne des § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3, § 24 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr.
4 und § 29 Abs. 2 Nr. 3 gilt Absatz 6 Satz 3 fiir die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz im Sinne des § 18a
Abs. 3 entsprechend.

(8) Personen, die als Hilfskrafte nach § 23 Nr. 4 dieser Verordnung in der vor dem 1. Juli 2002 geltenden Fassung
Rontgenstrahlung am Menschen anwenden durften, sind weiterhin zur technischen Durchfiihrung berechtigt,
wenn sie unter standiger Aufsicht und Verantwortung einer Person nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 tatig sind und die
erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz besitzen. § 18a Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Die vor dem 1. Juli 2002 fiir Messstellen nach Landesrecht festgelegte Zustandigkeit gilt als Bestimmung im
Sinne des § 35 Abs. 4 Satz 2 fort.

(10) Die vor dem 1. Juli 2002 fur die Prifung von Rdntgeneinrichtungen nach § 4 von der zustandigen Behérde
erfolgte Bestimmung eines Sachverstandigen gilt als Bestimmung nach § 4a fort.

(11) Die vor dem 1. Juli 2002 von der zustandigen Behdérde erfolgte Bestimmung einer arztlichen oder
zahnarztlichen Stelle gilt als Bestimmung nach § 17a Abs. 1 fort.

(12) Die in § 2 Nr. 6 Buchstabe e bis g aufgefuhrten MessgroBen sind spatestens bis zum 1. August 2011 bei
Messungen der Personendosis nach § 35 und spatestens bis zum 1. August 2016 bei Messungen der Ortsdosis
und Ortsdosisleistung nach § 34 zu verwenden. Unberlhrt hiervon ist bei Messungen der Ortsdosis oder
Ortsdosisleistung unter Verwendung anderer als derin § 2 Nr. 6 Buchstabe e bis g genannten MessgroRen eine
Umrechnung auf die MessgréRe nach § 2 Nr. 6 Buchstabe e bis g durchzufuhren, wenn diese Messungen dem
Nachweis dienen, dass die Grenzwerte der Kérperdosis nach den §§ 31a und 32 nicht Gberschritten werden.

(13) Bis zum 1. Juli 2002 ermittelte Werte der Koérperdosis oder der Personendosis gelten als Werte der
Kérperdosis nach § 2 Nr. 6 Buchstabe c oder der Personendosis nach § 2 Nr. 6 Buchstabe g fort.

(14) Ein Rontgenstrahler fur eine Rdntgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen

darf, soweit er nicht nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 in Verkehr gebracht wird, nur in Betrieb genommen werden, wenn die
geltenden Sicherheits- und Strahlenschutzbestimmungen eingehalten werden und wenn er als Ersatz fur einen
baugleichen Réntgenstrahler fir eine Rdntgeneinrichtung zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen
vorgesehen ist, der nach den geltenden Vorschriften dieser Verordnung in der zum Zeitpunkt der Herstellung des
Rontgenstrahlers geltenden Fassung in Betrieb genommen wurde und wenn dies durch eine Bescheinigung des
Herstellers bestatigt wird.

§ 46

(weggefallen)

§ 47 Berlin-Klausel
(gegenstandslos)

§48

(Inkrafttreten, abgeldste Vorschrift)

Anlage 1 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)

Vorschriften uber die Bauart von Rontgenstrahlern, die zur Anwendung von
Rontgenstrahlung am Tier bestimmt sind (Rontgenstrahler in Rontgeneinrichtungen
fur tiermedizinische Zwecke, soweit sie nicht nach den Vorschriften des
Medizinproduktegesetzes erstmalig in Verkehr gebracht sind)

(Fundstelle: BGBI. | 2003, 63; bzgl. einzelner Anderungen vgl. FuRnote)

Bei Réntgenstrahlern fur tiermedizinische Zwecke darf die Uber einen je nach Anwendung geeigneten Zeitraum
gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster und bei den vom Hersteller oder
EinfUhrer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen
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in 1 Meter Abstand vom Brennfleck nicht hoher sein als 1 Millisievert durch Stunde und

2. in 0,1 Meter Abstand von der berlhrbaren Oberflache des Rdntgenstrahlers, ausgenommen dem Bereich
der Oberflache, in dem sich das Strahlenaustrittsfenster befindet, 100 Mikrosievert durch Stunde nicht
Uberschreiten, sofern die Rontgenstrahler fur eine Anwendung aus der Hand geeignet sind.

Anlage 2 (zu § 8 Abs. 1 Satz 1)

Vorschriften uber die Bauart von Rontgenstrahlern und Rontgeneinrichtungen, die zur
Anwendung in den in § 30 bezeichneten Fallen bestimmt sind (Rontgeneinrichtungen
fur nichtmedizinische Zwecke), und von Stérstrahlern (§ 5 Abs. 3)

(Fundstelle: BGBI. 1 2003, 632 - 633; bzgl. einzelner Anderungen vgl. FuRnote)

1. Rdntgenstrahler
Bei Réntgenstrahlern, bei denen der Untersuchungsgegenstand vom Schutzgehause nicht mit
umschlossen wird, muss sichergestellt sein, dass die in Nummer 1.1 und 1.2 angegebenen Werte
eingehalten werden.

1.1 Bei Rontgenstrahlern fir Rontgenfeinstrukturuntersuchungen wie Rontgenbeugung,
Rontgenmikroradiografie sowie Rontgenspektralanalyse darf die Ortsdosisleistung bei geschlossenen
Strahlenaustrittsfenstern und den vom Hersteller oder Einflhrer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck 3 Mikrosievert durch Stunde nicht
Uberschreiten.

1.2 Bei den Ubrigen Rontgenstrahlern darf die (iber einen je nach Anwendung geeigneten Zeitraum
gemittelte Ortsdosisleistung bei geschlossenen Strahlenaustrittsfenstern und den vom Hersteller oder
Einflhrer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen in 1 Meter Abstand vom Brennfleck folgende
Werte nicht Uberschreiten:

1.2.1  bei Nennspannungen bis 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde,
1.2.2  bei Nennspannungen Uber 200 Kilovolt und bis 500 Kilovolt 10 Millisievert durch Stunde,

1.2.3  bei Nennspannungen Uber 200 Kilovolt und bis 500 Kilovolt nach Herunterregeln auf eine
Rontgenspannung von 200 Kilovolt 2,5 Millisievert durch Stunde.

2. Hochschutzgerate
Bei Hochschutzgeraten muss sichergestellt sein, dass

2.1 das Schutzgehduse auBer der Rdntgenréhre oder dem Rdontgenstrahler auch den zu behandelnden
oder zu untersuchenden Gegenstand vollstandig umschlieRt,

2.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berihrbaren Oberflache des Schutzgehaduses -
ausgenommen Innenrdume nach Nummer 2.3.1 - bei den vom Hersteller oder Einflhrer angegebenen
maximalen Betriebsbedingungen 10 Mikrosievert durch Stunde nicht Uberschreitet,

2.3 die Rontgenrdhre oder der Rdntgenstrahler nur bei vollstandig geschlossenem Schutzgehause
betrieben werden kann. Dies gilt nicht fur

2.3.1 Schutzgehause, in die ausschliellich hineingefasst werden kann, wenn die Ortsdosisleistung im
erreichbaren Teil des Innenraumes bei den vom Hersteller oder Einfiihrer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen 0,25 Millisievert durch Stunde nicht Gberschreitet, oder

2.3.2  Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Rontgenstrahlers erfordern, wenn
die Ortsdosisleistung im Innern des gedffneten Schutzgehauses 10 Mikrosievert durch Stunde nicht
Uberschreitet.

3. Vollschutzgerate
Bei Vollschutzgeraten muss

3.1 sichergestellt sein, dass

3.1.1 das Schutzgehause auller der Rontgenrdhre oder dem Réntgenstrahler auch den zu behandelnden
oder zu untersuchenden Gegenstand vollstandig umschlieRt,

3.1.2  die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berthrbaren Oberflache des Schutzgehauses
3 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einfihrer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen nicht lberschreitet,
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3.2 durch zwei voneinander unabhangige Vorrichtungen sichergestellt sein, dass

3.2.1 die Rdntgenrdhre oder der Rontgenstrahler nur bei vollstandig geschlossenem Schutzgehause
betrieben werden kann oder

3.2.2  bei Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Rontgenstrahlers erfordern,
das Schutzgehduse wahrend des Betriebes des Rontgenstrahlers nur bei geschlossenem
Strahlenaustrittsfenster gedffnet werden kann und hierbei im Inneren des Schutzgehauses die
Ortsdosisleistung 3 Mikrosievert durch Stunde nicht Gberschreitet.

4, Schulréntgeneinrichtungen
Bei Schulréntgeneinrichtungen muss sichergestellt sein, dass
4.1 die Vorschriften der Nummer 3 erflllt sind und
4.2 die vom Hersteller oder Einflihrer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht tberschritten

werden konnen.

5. Stérstrahler
Bei einem Stérstrahler, der bauartzugelassen werden soll, muss sichergestellt sein, dass

51 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berthrbaren Oberflache des Stérstrahlers
1 Mikrosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einflihrer angegebenen maximalen
Betriebsbedingungen nicht lberschreitet,

5.2 der Storstrahler auf Grund technischer MaRnahmen nur dann betrieben werden kann, wenn die dem
Strahlenschutz dienenden Vorrichtungen vorhanden und wirksam sind.

6. Basisschutzgerate
Bei Basisschutzgeraten muss sichergestellt sein, dass

6.1 das Schutzgehause aufSer der Rontgenrohre oder dem Rontgenstrahler auch den zu behandelnden
oder zu untersuchenden Gegenstand so umschlieBt, dass ausschlieRlich Offnungen zum Ein- und
Ausbringen des Gegenstandes vorhanden sind,

6.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Metern von der berihrbaren Oberflache des Schutzgehauses
und im Abstand von 0,1 Metern vor den Offnungen 10 Mikrosievert durch Stunde bei den vom
Hersteller oder Einflihrer angegebenen maximalen Betriebsbedingungen nicht Uberschreitet,

6.3 die Rdntgenrdhre oder der Rontgenstrahler nur bei vollstandig geschlossenem Schutzgehause
betrieben werden kann. Dies gilt nicht fur

6.3.1  Offnungen im Schutzgeh&use gemak Nummer 6.1, wenn das Ein- und Ausbringen des zu
behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstandes ausschlieBlich mittels Probenwechsler oder
Férdereinrichtung geschieht und die Abmessungen der Offnungen diesem Zweck angepasst sind, oder

6.3.2  Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Rontgenstrahlers erfordern, wenn
die Ortsdosisleistung im Innern des gedffneten Schutzgehauses 10 Mikrosievert durch Stunde nicht
Uberschreitet.

Anlage 3 (zu § 31a)
Gewebe-Wichtungsfaktoren

Fundstelle des Originaltextes: BGBI. | 2003, 634

Gewebe oder Organe Gewebe-Wichtungsfaktoren W(tief)T
Keimdrlsen 0,20
Knochenmark (rot) 0,12
Dickdarm 0,12
Lunge 0,12
Magen 0,12
Blase 0,05
Brust 0,05
Leber 0,05
Speiserdhre 0,05
Schilddrise 0,05
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Gewebe oder Organe Gewebe-Wichtungsfaktoren W(tief)T
Haut 0,01
Knochenoberflache 0,01
Andere Organe oder Gewebe 1), 2) 0,05

1) Fur Berechnungszwecke setzen sich andere Organe oder Gewebe wie folgt zusammen: Nebennieren, Gehirn,
Dunndarm, Niere, Muskel, Bauchspeicheldriise, Milz, Thymusdrise und Gebarmutter.

2) In den auBergewdhnlichen Fallen, in denen ein einziges der anderen Organe oder Gewebe eine
Aquivalentdosis erhalt, die Gber der hdchsten Dosis in einem der zwélf Organe liegt, fir die ein
Wichtungsfaktor angegeben ist, sollte ein Wichtungsfaktor von 0,025 flr dieses Organ oder Gewebe und ein
Wichtungsfaktor von 0,025 flr die mittlere Organdosis der restlichen anderen Organe oder Gewebe gesetzt
werden.

Anlage 4 (zu § 38 Abs. 1 Satz 3)
Arztliche Bescheinigung nach § 38 der Rontgenverordnung

(Fundstelle: BGBI. | 2003, 635; bzgl. einzelner Anderungen vgl. FuRnote)

I Personalnummer I
Strahlenschutzverantwortlicher I 1 1 I 1 I I 1 I I I I I I 1I
(Unternehmen, Dienststelle usw.) R e I
I gegebenenfalls Registrier-Nr. des I
I Strahlenpasses I
I I I 1 1 1 I I I I I I I I I
Herr/Frau
Name e e e e
VOrName e e e e
geb. am L e e
Strale it e e e
Wohnort .. e e e
wurde von mir
AM i e e et e untersucht.

Beurteilung

Es bestehen derzeit gegen eine Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich

Réntgenstrahlung

I keine gesundheitlichen Bedenken ()

II gesundheitliche Bedenken gegen Tatigkeit im ()
Kontrollbereich ()

Hinweis: Die Beurteilung umfasst nicht sonstige arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nach anderen Rechtsvorschriften. Halt der
Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich strahlenexponierte
Person die vom Arzt nach & 41 Abs. 1 Satz 1 in der Bescheinigung
nach § 38 getroffene Beurteilung fir unzutreffend, so kann die
Entscheidung der zustandigen Behdrde beantragt werden.

Bemerkungen:

Nachste Beurteilung oder Untersuchung:

Ort, Datum Unterschrift Stempel mit Anschrift des Arztes
nach & 41 Abs. 1 Satz 1 R§V

Anlage 5 (zu § 2a Absatz 3)

(Fundstelle: BGBI. 1 2011, 2054 - 2055)
Liste der nicht gerechtfertigten Tatigkeitsarten
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Teil A

Anwendung von
Roéntgenstrahlung zur Untersuchung
oder Behandlung von Menschen (Medizin)

Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen zur Darstellung des Zahnstatus mit intraoraler Anode,
Anwendung von Rdéntgenstrahlung am Menschen zur Pneumenzephalographie.
Teil B

Anwendung von Réntgenstrahlung auBerhalb der Medizin

Anwendung von Rontgenstrahlung am Menschen zur Zutrittskontrolle oder Suche von Gegenstanden, die
eine Person an oder in ihrem Korper verbirgt, soweit die Anwendung nicht

a) auf Grund eines Gesetzes erfolgt und unter Berlicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls zur
Erledigung hoheitlicher Aufgaben notwendig ist oder

b) im Geschaftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zum Zweck der Verteidigung oder der
Erflllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen zwingend erforderlich ist.

Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen zur Uberpriifung der Passfahigkeit von Kleidungsstiicken.
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